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Informations de sécurité impor-
tantes

Veuillez lire attentivement et entierement le manuel d'utilisation avant
de travailler avec l'appareil.

Assurez-vous que le manuel d'utilisation soit a tout moment acces-
sible a tous les utilisateurs. Si une carte SD est employée dans I'ap-
pareil, le manuel peut également y étre enregistré sous forme de
fichier PDF.

Si vous transmettez le Testomat® EVO TH & un tiers, veillez a joindre
systématiguement ce mode d'empiloi.

Veuillez respecter les consignes de sécurité concernant la manipula-
tion de réactifs, de produits chimiques et de produits de nettoyage.
Respectez la fiche de données de sécurité correspondante ! Les
fiches de données de sécurité des réactifs que nous fournissons sont
a votre disposition sur Internet : http://www.heyl.de.

Utilisation conforme

Le domaine d'application du Testomat® EVO TH est la détermination
et la surveillance automatiques du titre hydrotimétrique (dureté) de
l'eau. La plage de mesure est déterminée par le choix de l'indicateur
et par une programmation appropriée effectuée par I'utilisateur.

Respectez les limites de puissance mentionnées au chapitre
«Données technigues».

Veuillez observer les domaines d'application et les limites d'utilisation
des indicateurs ainsi que les exigences relatives au milieu mesuré.

L'utilisation conforme comprend la lecture et la compréhension du
présent manuel d'utilisation, notamment du chapitre «Informations de
sécurité importantes».

L'utilisation est considérée comme non-conforme si

e |'appareil est utilisé dans un domaine d'application non stipulé
dans ce mode d'emploi,

e ou si ses conditions de fonctionnement divergent de celles décrites
dans ce mode d'emploi.

Qualification du personnel

Le montage et la mise en service exigent des connaissances fonda-
mentales en électricité et en ingénierie des procédés, ainsi que des
termes techniques s'y rapportant. Le montage et la mise en service
ne doivent donc étre effectués que par du personnel qualifié ou par
une personne autorisée, supervisée par un spécialiste.

Un spécialiste est en mesure d'estimer le travail a accomplir, de re-
connaitre les risques potentiels et de prendre les mesures de sécuri-
té appropriées grace a sa formation spécialisée, ses connaissances,
son savoir-faire et ses connaissances des prescriptions en vigueur.
Un spécialiste est tenu de se conformer aux régles techniques en
vigueur.


http://www.heyl.de/

A MOT CLEF

4 DANGER

! AVERTISSEMENT

A ATTENTION

INDICATION

! AVERTISSEMENT

Avertissements dans ce mode d'emploi

Dans le présent manuel, des mises en garde sont placées avant les
invitations a des actions comportant des risques de dommages cor-
porels et matériels. Les avertissements sont structurés comme suit :

Description du type ou de la source du danger
Description des conséquences en cas de non-respect

Remarques sur la prévention des dangers. Veuillez respecter impéra-
tivement ces mesures de prévention contre les dangers.

Le mot clef de signalisation « DANGER » signale un danger impor-
tant et imminent qui, s'il n'est pas évité, entrainera de maniere cer-
taine des blessures graves et méme mortelles.

« AVERTISSEMENT » signale une situation de danger potentiel qui,
si elle n’est pas évitée, peut entrainer des blessures graves ou méme
mortelles.

« ATTENTION » signale une situation de danger potentiel qui, si elle
n’est pas évitée, peut entrainer des blessures modérées ou légéres,
ou des dommages matériels.

« INDICATION » signale une information importante. Le non-respect
de ces informations est susceptible d'entrainer une dégradation du
fonctionnement de l'installation.

Documentation supplémentaire

L'appareil Testomat® EVO TH est un composant de systéme. Par
conséquent, veuillez également tenir compte des consignes de main-
tenance de Testomat® EVO TH et de la documentation relative &
l'installation fournie par le fabricant de l'installation.

Respectez tout particulierement les con-
signes suivantes

Généralités
e Lors du montage et de la mise en service, respectez les prescrip-

tions en vigueur dans le pays d'utilisation et sur le site de montage
de l'appareil.

e Respectez les prescriptions en matiére de prévention des acci-
dents et de protection de I'environnement en vigueur dans le pays
d'utilisation et sur le site d'implantation.

¢ Ne jamais apporter de modifications a I'appareil ni effectuer de
manipulations autres que celles décrites dans ce mode d'emploi.
Toute modification ou manipulation non-conforme annule la garan-
tie.



Exigences quant au lieu de I'installation

Veuillez veiller a ce que les conditions ci-aprés quant au lieu d'instal-
lation soient bien remplies :

N'utilisez I'appareil qu'a l'intérieur.
La température ambiante doit se situer entre 10 et 40°C.
Le lieu d'installation doit étre & une altitude inférieure a 2000 m.

L'humidité de lair relative maximale est de 80 % a des tempéra-
tures allant jusqu'a 31°C (en diminuant de maniére linéaire jusqu'a
50%, humidité de I'air relative a 40°C).

Il est impératif de protéger l'appareil de la pluie et de I'humidité. Il
ne doit en aucun cas entrer en contact avec de la vapeur ou des
projections d'eau.

Catégorie de surtension Il

Degré d'encrassement |l

Exigences quant aux cables électriques, aux
lignes posées et aux composants de l'installation

N'utilisez que des cables répondant aux exigences suivantes :

Tension de tenue a fréquence industrielle 30 V ... 260 V corres-
pondant a la tension nominale de l'appareil - voir la plaque signalé-
tique.

Les passe-cables utilisés dans la machine par Gebr. Heyl ont une
zone de serrage de 4,5 mm a 10 mm. Cela signifie que les dia-
meétres extérieurs des cables posés doivent se situer entre 4,5 mm
et 10 mm. Si vous employez d'autres passe-cables, il faut alors
que les diamétres des cébles y correspondent.

Les barrettes de serrage situées sur la platine nécessitent une
section des brins de 0,08 mm?2 & 2,5 mm2. Cela vaut pour les brins
a un fil et les brins a fil fin, avec embout sans collet en plastique.
Pour les brins a fil fin avec embout et a collet en plastique, la sec-
tion peut s'élever jusqu'a 1,5 mmz2.

Pour les brins & un fil, il est également possible d'utiliser AWG28 -
AWG12.

Exigences quant aux passe-cables

Les encoches situées dans le boitier conviennent pour les passe-
cables M16.

Les passe-cables devraient présenter une ouverture lisse et arron-
die (servant de protection contre un pliage et l'usure).

Veillez & ce que la protection anti-pliage soit fixée bien fermement,
et a ce qu'elle soit 5 fois plus longue que le diamétre maximum du
cable.

Il faut que le passe-cable possede un soulagement de contrainte
empéchant que le cable ne glisse et qu'il puisse se détacher sans
outil.
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e Vous pouvez commander chez nous les passe-cables comme
pieces de recharge (Piéces de rechange et accessoires pour le
Testomat® EVO TH).

Si vous utilisez un autre passe-cable, le matériau de ce passe-
cable doit avoir au moins une inflammabilité V1.

Lors du montage

e Toujours couper l'alimentation électrique des parties de l'installa-
tion concernées avant d'installer I'appareil ou de le connec-
ter/déconnecter du réseau électrique. Veillez a ce que l'installation
ne puisse pas étre remise sous tension.

¢ Ne connectez l'appareil que conformément a la tension d'alimenta-
tion affichée sur la plaque signalétique.

o Veuillez tenir compte des données techniques et des parametres
d'environnement.

e Les branchements électriques et pour sorties de relais doivent étre
posés séparément les uns des autres, afin d'assurer une isolation
correcte entre les cables. C'est pourquoi il ne faut pas faire fonc-
tionner la machine lorsque les cloisons de séparation ou le cou-
vercle de la boite a bornes sont absents.

Eviter les tensions parasites

Le Testomat® EVO TH nécessite une tension d'alimentation stable et
sans parasites. Pour protéger le Testomat® EVO TH de tensions
parasites en provenance par ex. d'électrovannes ou de moteurs de
grande taille, utilisez si nécessaire un filtre réseau. Ne disposez ja-
mais les cables de connexion parallelement aux cables d'alimenta-
tion.

Danger lié a la destruction ou I'endommagement de composants
électriques par contact !

Si vous devez ouvrir la porte supérieure, vous devez prendre des
mesures de précaution appropriées afin d'éviter une décharge élec-
trostatique sur les composants (protection ESD).

Reliez-vous soigneusement a la terre avant d'ouvrir le carter.

Pendant le fonctionnement

e |'appareil ne posséde pas d'interrupteur secteur !
Utilisez un interrupteur secteur externe pour pouvoir allumer et
éteindre l'appareil. L'interrupteur doit étre monté pres de I'appareil
et clairement identifi€ comme étant l'interrupteur secteur de l'appa-
reil, par exemple avec une étiquette.

o Veillez a ce que la capacité de charge électrique autorisée des
sorties relais ne soit jamais dépassée, surtout en présence de
charges inductives. L'alimentation électrique destinée a I'utilisa-
teur, machine comprise, est protégée jusqu'a 4A ; c'est a dire que
la somme de toutes les charges ne doit pas atteindre 4A.



A ATTENTION

e En cas de fonctionnement défectueux, mettez immédiatement
I'appareil Testomat® EVO TH hors tension et contactez le person-
nel de maintenance. N'essayez jamais de réparer vous-méme le
Testomat® EVO TH, ceci invaliderait la garantie. Ne faites effectuer
les réparations que par du personnel de maintenance autorisé.

Lors du nettoyage

o Utilisez exclusivement un chiffon sec et qui ne peluche pas.

e Vous trouverez les consignes de maintenance et d'entretien e au
chapitre Maintenance et entretien ainsi que dans le manuel de
maintenance de Testomat® EVO TH

Fonctions d'erreur / réparation d'un appareil dé-
fectueux

e Laréparation d'un appareil défectueux n'est possible — indépen-
damment du délai de garantie — qu'a I'état démonté et avec une
description de I'erreur. De plus, veuillez nous communiquer le type
d'indicateur actuellement utilisé et le fluide mesuré. Ne jamais ap-
porter de modifications a I'appareil, ni effectuer de manipulations
autres que celles décrites dans ce mode d'emploi. Toute autre
modification ou manipulation annule la garantie. Si vous envoyez
I'appareil en réparation, veuillez vider complétement la chambre de
mesure et retirer le flacon. Si vous envoyez l'appareil & la répara-
tion, videz entierement la chambre de mesure et retirez la bouteille
indicatrice et la trappe de vidange. Retirez également le bloc d'ali-
mentation et renvoyez-le dans son emballage d'origine.

Avant le démontage, il est impératif de noter et de décrire le type
d'erreur (numéro de panne, effet de la défaillance, fichier log de la
carte SD).

o Aprés le déclenchement d'un dispositif de protection (fusible &
fusion), essayez premiérement de remédier a la cause de la panne
(par ex. remplacer une vanne défectueuse) avant de réactiver le
dispositif de protection. Un déclenchement fréquent est toujours
signe d'un mauvais fonctionnement qui pourrait éventuellement
endommager l'appareil.

e Avant d'envoyer I'appareil a la maintenance ou en réparation,
emballez le bloc d'alimentation seul dans le carton dans le-
quel il a été livré. Si vous n'avez plus I'emballage original, em-
ballez alors le bloc d'alimentation de maniére a assurer qu'il
ne s'abime pas.

Traitement des déchets

e Jetez ou recyclez I'appareil conformément aux réglementations en
vigueur dans votre pays.

Conditions nécessaires au fonctionnement

« Le fonctionnement optimal du Testomat® n'est garanti que lorsque
les indicateurs du Testomat ® de Heyl sont utilisés et seulement
dans une plage de Ph comprise entre 4 et 10,5 ! L'utilisation d'indi-
cateurs externes peut annuler la garantie.



INDICATION

Utilisez I'appareil en respectant les parametres spécifiés au cha-
pitre « Données techniques ».

Pour les appareils Testomat® de surveillance de la dureté de I'eau,
il est possible que d'importantes quantités d'ions de métaux lourds
présents dans I'eau décalcarisée perturbent la réaction chroma-
tique, en particulier

o le fer, a raison de plus de 0,5 mg/I

o le cuivre, araison de plus de 0,1 mg/I

o L'aluminium, a raison de plus de 0,1 mg/l (coloration brun-

rouge).

Si I'eau contrdlée contient plus de 20 mg/l COz2 (acide carbonique),
il ne faut pas écarter I'éventualité d'une erreur d'analyse. Dans un
tel cas, utilisez un aérateur (par ex. accessoire spécial de chez
Heyl).
L'eau a analyser doit étre claire et sans bulles d'air !

La concentration en composants génants peut étre déterminée
grace a notre trousse Heyl de mesure colorimétrique TESTOVAL®.

En présence
o d'une dureté carbonatée trop élevée
o de produits désinfectants

o de silicates (utilisés pour protéger les conduites), la chambre
de mesure peut s'encrasser et cela peut, au bout d'un certain
temps

avoir pour conséquence des analyses erronées.

Une manipulation précautionneuse de l'appareil permet d'améliorer
sa fiabilité ainsi que sa durée de vie ! C'est pourquoi il est néces-
saire de procéder a un contréle visuel régulier sur l'appareil
comme suit :

o Ladate limite de conservation de l'indicateur est-elle dépas-
sée ?

Les raccords de la pompe de dosage sont-ils étanches ?

De l'air est-il présent dans les tuyaux de dosage ?

Tous les raccords d'eau sont-ils étanches ?

La porte de I'appareil est-elle bien fermée ?

L'appareil est-il exagérément encrassé ?

La chambre de mesure, la canalisation/le tuyau d'écoulement
sont-ils propres ?

o O O O O O

Un fonctionnement optimal n'est garanti que si I'entretien est effec-
tué régulierement ! Vous trouverez les consignes de maintenance
et d'entretien au chapitre “Maintenance et entretien”.

En cas de problémes, consultez le chapitre « Messages d'erreur /
dépannage ».




Eléments fournis

1 Testomat® EVO TH

1 sac plastique avec :

- bouchon a vis avec trou et un insert pour le bouchon a vis de
la bouteille indicatrice

1 carton avec :

- 1 sac plastique avec :
» Trappe de vidange
* 2 vis pour visser le bloc d'alimentation

- Bloc d'alimentation
1 manuel d'utilisation

Description des fonctions de I'ap-
pareil

Le domaine d'application du Testomat® EVO TH est la détermination
et la surveillance automatiques du titre hydrotimétrique (dureté) de
l'eau. La plage de mesure est déterminée par le choix de l'indicateur
et par une programmation appropriée effectuée par I'utilisateur.

o Utilisation et programmation simplifiées grace a des menus s'affi-
chant sur un écran a cristaux liquides rétro-éclairé.

e Possibilité, grace au choix de l'indicateur, de déterminer la mesure
hydrométrique totale (dureté de I'eau)

e Libre choix des unités d’affichage en °dH, °f, ppm CaCOs, ou
mmol/|

o Titrage trés précis grace a une pompe doseuse a piston

e Durées de fonctionnement prolongées grace au flacon indicateur
d'une capacité de 500 ml

e Déclenchement d'analyses:

— Enfonctionnement automatique par intervalles

(intervalle allant de 0 a 99 minutes)
— En fonction de la quantité via un compteur d'eau & contact
— Par interruption externe de l'analyse

e Deux valeurs limites indépendantes I'une de l'autre et dotées de
fonctions de commutation réglables ainsi que des possibilités de
commutation selon un nombre réglable de mauvaises analyses
(Deux contacts d'échangeur neutres)

e Enreqistrement sur carte SD pour les données de mesure et les
messages/alarmes avec mémoire tampon pour 100 valeurs mesu-
rées et 50 messages.

¢ Importation et exportation de réglages (données de programme de
base) avec libre choix du nom de fichier.

o Historique des erreurs pour 20 notifications

e Mise a jour du micrologiciel via carte SD

o Test d'autocontrOle intégré, avec surveillance en continu
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¢ Consultation optionnelle sans fil des données avec une carte SD

WiFi spéciale

e Fonctions permettant l'intégration dans des commandes de procé-

dure :

— Sortie de message d'erreur (contact neutre a deux directions)

avecentrée d'effacement

— Interface de courant 0/4 - 20 mA pour une transmission ana-

logique des données de mesure

— Interface en série RS232 pour le transfert des données de
mesure et les messages/alarmes

Indicateurs disponibles pour les appareils

Testomat® EVO TH

Parameétres / Type d'indicateur

Dureté de I'eau

TH 2005 TH 2025 TH 2100 TH 2250
°dH 0,05-0,50| 0,25-2,50 1,0-10,0 2,5-250
(Résolution) (0,01) (0,05) (0,2) (0,5)
°f 0,09-0,89 | 0,45-4,48 1,8-17,9 45-44.8
o | (Résolution) (0,02) (0,1) (0,4) (1,0)
E ppm
D Caco 0,89-8,93| 45-44.8 18-179 45 - 448
axts 02) 09) (3.8) (10)
(Résolution)
mmol/l | 0,01-0,09| 0,04 -0,45 0,18-1,79 | 0,45-4,48
(Résolution) (0,01) (0,01) (0,04) (0,2)

Veillez a utiliser des indicateurs Heyl !

Utiliser des indicateurs d'une autre marque risquerait d'entrainer de
grandes différences de résultats, voire méme des erreurs de mesure.
Il est possible que la pompe de dosage, la chambre de mesure ou les
vannes soient également endommagées par des particules étran-
geéres. Cela peut entrainer une perte de la garantie !

Chez Heyl, nous veillons toujours a assurer une qualité élevée cons-
tante de nos indicateurs. lls sont spécialement adaptés aux exi-
gences de nos appareils de mesure, et assurent des résultats de
mesure irréprochables.




Montage

Montage

Risque en cas de montage incorrect !

> Installez I'appareil Testomat EVO® TH sur un site ol il sera proté-
gé des gouttes d'eau et des projections, de la poussiére et des
substances agressives — par ex. dans une armoire électrique ou
sur un mur approprié.

! AVERTISSEMENT

Consignes pour un fonctionnement optimal

INDICATION > Installez 'appareil Testomat® EVO TH verticalement et sans con-

traintes mécaniques.
> Installez le Testomat® EVO TH sur un site exempt de vibrations.

Montage du Testomat® EVO TH

Exigences quant au lieu de l'installation
INDICATION . ) ) ) i o
Choisissez un site d'installation dans lequel le flexible d'arrivée d'eau

pourra étre aussi court que possible (max. 5 m).

— 5]l . . . , sz ,

268 21 » Veuillez laisser suffisamment d'espace sur le coté gauche de I'ap-
pareil pour pouvoir ouvrir la porte.

» Forez les trous de montage comme indiqué sur le schéma ci-
contre.

» Fixez I'appareil avec trois vis dans une position appropriée dans
| I'armoire électrique ou sur le mur.

459
424

Mise en service du Testomat® EVO TH dans
:ﬁ une plage de pression allant de 0,3 a 1 bar

Avant le montage, veuillez contrdler s'il est nécessaire d'adapter le
ﬁ‘ systéme a une pression de fonctionnement plus faible. L'appareil est
A enlever pour g équipé d'usine pour une plage de pression allant de 1 a 8 bar. Enle-

';rgs'z?:nddee vez le corps du régulateur de débit (@ pour faire fonctionner I'appareil
0,341 bar dans une plage de pression de 0,3 a 1 bar (par ex. en cas de mise en

service d'un dégazeur de type R). Pour cela, retirer la goupille de
retenue (9 du bloc support régulateur/filtre ). Puis, utilisez le crochet
métallique pour retirer le bouchon du régulateur @) du trou. Enlevez
ensuite le corps du régulateur de débit (0 et réinstallez le bouchon du
régulateur et la goupille de retenue.

Lors d'une pression inférieure a 0,3 bar, ou lors d'une aspiration dans
une cuve, il est possible d'utiliser notre pompe de charge MepuClip.

13



A ATTENTION

INDICATION

Pas comme
ca!

La « formation

de sacs »

cause des

Raccord de l'arrivée et de I'évacuation d'eau

En cas d'utilisation d'un refroidisseur

» L'eau chaude a plus de 40°C peut provoquer des brdlures et en-
dommager les parties du Testomat® EVO TH en contact avec
l'eau.

Consignes pour un fonctionnement optimal
» La pression de I'eau doit se situer entre 0,3 et 8 bar

» Pour faire fonctionner I'appareil dans une plage de pression de 0,3
a 1 bar ou pour l'alimenter par une pompe de charge, il faut enle-
ver le corps du régulateur du boitier du filtre et du régulateur. La
pompe doit avoir un débit allant de 25 a 35 litres/heure et étre suf-
fisamment résistante aux fluides a mesurer (par ex. notre pompe
de charge MepuClip réf. 270410).

» Lors d'un fonctionnement & moins de 8 bars, il convient d'utiliser
un réducteur de pression.

> |l faut éviter les fluctuations de pression élevées

» Latempérature de I'eau mesurée doit demeurer entre 10 °C et 40 °C

» Pour les températures supérieures a 40 °C, un refroidisseur doit
étre monté dans le circuit du Testomat® EVO TH.

» Nous conseillons d'utiliser des conduites courtes (moins de 3 m)
pour le raccordement du Testomat® EVO TH. Les conduites d'une
longueur supérieure a 3m nécessitent des temps de ringage supé-
rieurs a 60s. Pour les conduites d'une longueur supérieure a5 a
10m, nous conseillons un rincage externe via l'entrée AUX.

Arrivée d'eau

L'eau a contrbler est prélevée de la conduite destinée aux préléve-
ments d'échantillons, et dirigée dans les raccords d'arrivée de Tes-
tomat® EVO TH. L'appareil est équipé en série d'un raccord pour
tuyaux plastiques 6/4 x 1 (diametre d'extrémité 6 mm/ diamétre inté-
rieur 4 mm, épaisseur 1 mm).

> Installez le raccord pour la ligne d'alimentation du Testomat® EVO
TH directement a la conduite destinée aux prélevements d'échan-
tilons @ immédiatement apres le systéme de traitement de I'eau

> Il est impératif d'orienter le raccord verticalement vers le haut, afin
d'éviter que des particules de saleté provenant de la conduite des-
tinée au prélévement d'échantillons ne pénétrentdans I'appareil

» Installez dans la ligne d'alimentation menant au Testomat ® EVO
TH un robinet d'arrét manuel @

» Utilisez des tuyaux flexibles opaques ® en plastique 6/4 x 1 (lon-
gueur max. 5 m) pour l'arrivée d'eau

» Rincez l'arrivée pour nettoyer les particules de saleté



! AVERTISSEMENT

<E|®O

INDICATION

Evacuation de I'eau

L'eau d'alimentation amenée s'écoule par la chambre de mesure via

un entonnoir ouvert ® et par le tuyau d'écoulement y étant raccordé,

pour enfin rejoindre le canal.

» Retirez I'entonnoir fourni avec lI'appareil et raccordez-le depuis le
bas dans le creux du boitier ® prévu a cet effet.

> Branchez I'entonnoir de Testomat® EVO TH & un tuyau d'écoule-
ment @ (diamétre intérieur 12 mm a 14 mm)

» Amenez ce flexible sans refoulement ni effet de siphon vers la
canalisation ®

Raccord de I'alimentation et des appareils

Risque de blessures si le montage est effectué sous tension !
Si l'alimentation n'est pas débranchée avant le début de l'installation,
vous risquez de vous blesser, d'endommager le produit ou les com-
posants de l'installation.

» Coupez l'alimentation électrique des parties de l'installation con-
cernées avant d'installer le Testomat® EVO TH.

» Pour le raccordement, utilisez uniquement des lignes d'alimenta-
tion testées et de section suffisante.

Dispositif de coupure pour I’alimentation électrique
L’'unité n’a aucune fiche secteur !

Equipez le Testomat® EVO TH d’un interrupteur servant de dispositif
de coupure pour I'alimentation électrique. Utilisez un interrupteur
d’appareil ou interrupteur de puissance qui satisfait aux exigences
d’'lIEC 608947-1 et IEC 60947-3.

L’interrupteur doit étre facilement accessible a I'utilisateur du Testo-
mat® EVO TH et identifié comme dispositif de coupure pour le Tes-
tomat® EVO TH.

Pour la séparation, vous pouvez aussi prévoir une fiche a contact de
protection a proximité de I'appareil, clairement étiquetée comme étant
un dispositif de séparation pour le Testomat® EVO TH CAL.

Risque de dommages provoqués par des champs électromagné-

tiques !

» L'appareil peut étre endommagé ou des erreurs de mesure peu-
vent apparaitre si I'appareil Testomat ® EVO TH ou les cables de
connexion sont installés parallélement aux cables d'alimentation,
ou a proximité de champs électromagnétiques.

» Les cables de connexion doivent étre les plus courts possible

> Disposez toujours les cables de connexion séparément des cables
d'alimentation.

> Reliez I'appareil au conducteur de protection (en cas de 230/100-
240 VAC).



> Protégez l'appareil Testomat® EVO TH des interférences - par ex.
en utilisant un filtre de ligne.

> Protégez I'appareil des champs électromagnétiques puissants.

Schéma Testomat® EVO TH

Contacts des relais représentés : Appareil hors-tension, alimenta-

tion : 230 V
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Structure intérieure Testomat® EVO TH
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4 DANGER
[ J

Aiad

Respectez la protection
ESD ! Voir indication a
la page 8

Passe-cables

Pour assurer la protection IP, I'appareil est fourni avec des passe-
cables et des obturateurs. Si vous souhaitez utiliser une sortie relais,
vous devez retirer I'obturateur.

Pour ce faire, procédez comme suit :

> Desserrer le presse-étoupe du passe-céable (écrou-raccord).
> Retirer l'obturateur @ et introduire le cable.

> Rétablir le presse-étoupe du passe-cable.

Montage du circuit d'alimentation et mise sous
tension

Ne raccordez I'appareil qu'a la prise électrique prévue a cet effet.
Lisez la plaque signalétique pour connaitre la tension d'alimentation
appropriée. Veuillez suivre les étapes décrites ci-dessous pour rac-
corder le céble :

Montage du couvercle de la chambre de mesure

Pour des raisons de sécurité, aprées le branchement électrique et le
raccordement des composants, le couvercle du compartiment pour
raccords électriques doit absolument étre réinséré, car dans le com-
partiment pour raccords électriques, les cables sont branchés sur des
tensions dangereuses. Cela vous permet d'éviter un contact non
intentionnel des bornes et des lignes avec des tensions pouvant étre
différentes, tout en évitant une décharge électrique mortelle.

Veillez également a ce que les cables ne soient pas bloqués lors
du montage du couvercle du compartiment pour raccords !

> Dévissez les deux vis de fixation @ et ouvrez la porte supérieure.

> Retirez le circuit d’alimentation du carton, partie inférieure du boi-
tier.

» Branchez le circuit d’alimentation dans le logement de la carte
mére.

» Montez les deux vis de fixation (en haut et en bas) sur la carte
mere.

» Desserrez les vis de fixation du couvercle de la borne et retirez ce
dernier.

» Insérez le passe-cable fourni dans le trou vide.
> Faites passer le cable a travers le passe-cables prévu a cet effet.

®

» Tirez les écrous-raccords du passe-cable et créez ainsi un soula-
gement de contrainte.

» Raccordez l'alimentation aux bornes PE, N, L, et en cas de tension
24 V, raccordez les appareils aux bornes U, V.

» Veuillez vous assurer que les fils sont solidement fixés dans les
bornes.



Désignation des

bornes

Masse/PE @

N (U)
L (V)

Exemple de raccor-

dement : Contact de
valeur limite LV 1 com-

PE

c|nofjnc

par ex.

électro-
vanne

» Fermez le couvercle de la borne.

Type Fonction Remarque

Seulement pour un bran-
chement électrique 230 V
et 100 - 240 V' !

Céble de protection secteur
(5x)

Secteur, N= Cable neutre
IN (U=24V)
Secteur, L=phase (V=24V)

Entrée réseau 50-60 Hz
24V /[ 100-240V / 230 V

Neutre, sécurisé avec 4A (4x) Secteur pour consomma-

ouT
Phase, sécurisé avec 4A (4x) teur, max. 4 A

L L] L
O O O

[ ]
O)
|n@ In@ In@ In@

Raccord des composants de l'installation

» Enlever les obturateurs des passe-cables correspondants.
» Faites passer le cable des composants.

» Tirez les écrous-raccords du passe-cable et créez ainsi un soula-
gement de contrainte.

» Raccordez les composants de l'installation aux bornes de sortie du
relais 1 a 4 (par ex. vanne)

» Siles composants de l'installation doivent étre alimentés, commu-
tez la tension de secteur (1) sur la borne commune @ de chaque
relais (voir exemple de raccordement ci-contre pour 230 VAC)

» Raccordez le conducteur neutre du composant de l'installation
avec une des bornes (n)

» Si des composants présentent un raccord de conducteur de pro-
tection, raccordez-les au raccord PE

» Veuillez vous assurer que les fils sont solidement fixés dans les
bornes

(Contacts des relais représentés : appareil hors-tension, alimentation,

secteur : 230 V)



Montage

? DANGER

Attention !

Tension externe sur
les contacts du relais.

© 00 o g1 b w N Zo

=
o

11
12

20

Désignation
des bornes

LV1
(limit value)

LVv2
(limit value)

AUX

(auxiliaires)

Alarme

Marquez I'alimentation sur les contacts du relais.

Si vous branchez des composants d’installation qui ne peuvent pas
fonctionner avec la tension de I'appareil, vous pouvez alors utiliser
I'alimentation externe des contacts du relais. Cette alimentation ex-
terne ne peut pas étre éteinte au moyen de l'interrupteur de

'appareil.
Il existe un risque d’électrocution !

Apposez dans tous les cas un avertissement sur 'appareil (par ex. un

autocollant comme celui présenté a gauche).

Type Fonction

Sortie valeur limite 1 — Racine ¢

OUT Sortie valeur limite 1 — Contact no

Sortie valeur limite 1 — Contact a ouverture nc

Sortie valeur limite 2 — Racine ¢

OUT Sortie valeur limite 2 — Contact no

Sortie valeur limite 2 — Contact a ouverture nc

Sortie fonction — racine ¢

OUT Sortie fonction — contact no

Sortie fonction — Contact a ouverture nc

Sortie message d'erreur — racine c

OUT Sortie message d'erreur — Contact no

Sortie message d'erreur — Contact a ouverture nc
no nc cC NO nc C NO nc C NO nc
L1 L CHOIO LH L CH O L
O|O O[O0 Ol OO O[O|O
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
<D <D 2 wall -
- N ><

L0
@RI
@O

Remarque

Sortie relais sans
potentiel, max.
240 VAC, 4 A

Sortie relais sans
potentiel, max.
240 VAC, 4 A

Sortie relais sans
potentiel, max.
240 VAC, 4 A

Sortie relais sans
potentiel, max.
240 VAC, 4 A



Raccord des entrées et des sorties

Pour les fonctions de commande et de surveillance le Testomat®
EVO TH posséde les connexions décrites ci-dessous. Veuillez pro-
céder au raccordement comme sulit :

» Enlever les obturateurs des passe-céables correspondants.
> Passer le cable au travers des éléments.

> Serrer les écrous-raccords du passe-cable et placer ainsi le
presse-étoupe.

Aprés l'installation, refermez la porte supéireure avec les deux vis de
fixation.

A ATTENTION

No

13
14

15
16

17
18

19
20

Raccord correct des entrées et des sorties
» Ne branchez aucune alimentation externe sur ces connexions !

» Veuillez vous assurer que les fils sont solidement fixés dans les
bornes. Un branchement incorrect endommagerait lI'appareil !

Désignation TYp

des bornes g

Out +
Out -

ou

Ext. Ack.

(external IN
ack-
nowledge)

WM

(watermeter)

Stop IN

Fonction Remarque

T Interface de courant 0/4 - 20 mA  Séparé galvaniquement

Contact a fermeture / contact a
ouverture libre programmables,
ne connecter que hors poten-
tiel

Entrée externe de suppression et
d'acquittement pour les erreurs
et les alarmes

Uniquement connecter un con-

Entrée compteur d'eau tact & fermeture / & ouverture

Masse commune pour les en- sans potentiel, et tenir compte

trées des données techniques du
compteur !

Interruption externe de l'analyse  Uniquement connecter un con-
Masse commune pour les en- tact & fermeture / & ouverture
trées libre de potentiel !

Out |[Ext.Ack.f] WM | Stop
13 14|15 16|17 18[19 20

L O O (O O oo
O[O0]1O[O1O0]O[O

Vous trouverez une description détaillée au chapitre « Description

des entrées/sorties de signaux ».




Cablage de l'interface RS232

Description
borne

RXD
TXD

GND

Sub-D 9 pdles

Fonction

Réception de données

Emission de valeurs mesurées / signaux
d'alarme

Masse
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Raccord de la bouteille indicatrice

Un fonctionnement irréprochable du Testomat® EVO TH n'est
garanti qu'associé a l'utilisation des indicateurs du Heyl Testo-
mat 2000° ! L'utilisation d'indicateurs étrangers annule la garan-
tie.

Mise en place du flacon indicateur

» Ouvrez la porte inférieure du boftier en tirant sur le cété droit

» Retirez le bouchon du flacon indicateur

» Enlevez le sachet plastique de l'intérieur de la porte inférieure du
boitier. A I'intérieur se trouve un bouchon a vis avec un trou, @ et
la place ® pour le bouchon a vis

» Assemblez les parts comme illustré ci-contre

> Faites tourner le raccord de flexible ® du tuyau d'aspiration @
fermement dans le logement ©)

> Insérez le logement avec le tuyau d'aspiration vissé dans la bou-
teille de l'indicateur

> Vissez maintenant fermement le raccord de flexible avec trou @
sur le flacon indicateur ®

Ouverture de l'arrivée d'eau

» Ouvrez le couvercle inférieur du boftier

» Ouvrez lentement le robinet d'arrét manuel, afin d'éviter un trop-
plein dans la chambre de mesure. Lors des premiéres mises en
marche, le régulateur de débit nécessite un peu de temps pour
s'adapter.

» Assurez-vous gue les éléments conducteurs d'eau soient bien
étanches

» Si de l'eau s'échappe du tuyau @ de la chambre de mesure®,
diminuez un peu l'arrivée d'eau avec le robinet d'arrét. La chambre
de mesure doit étre remplie entre 2 et 6 secondes !

Aération automatique

Aprés la mise en marche, l'appareil aére automatiquement les con-
duites des indicateurs et rince les chambres de mesure jusqu'a ce
que l'indicateur de la chambre de mesure soit reconnu. L'aération
automatique ne peut étre interrompue. Attendez que l'aération soit
terminée et acquittez le message d'erreur « panne d'électricité » en
appuyant sur la touche de I'avertisseur. Apres, l'appareil est prét a
['utilisation.




INDICATION

Parametres de I'appareil et saisie de données

> Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant de ré-
gler et de saisir les données nécessaires au fonctionnement de
I'appareil.

Fonctions des éléments de com-
mande et d'affichage

Les modes de fonctionnement et les valeurs mesurées apparaissent
a l'écran du Testomat® EVO TH. Les touches de saisie pour la pro-
grammation (pavé de fleches) et les touches de fonction sont situées
en-dessous de I'‘écran.

Mise en marche / arrét du Testomat® EVO TH

(1) Interrupteur d'alimentation externe Allumer et éteindre I'appareil
avec l'interrupteur externe

(2) Fusible de sécurité (interne)
Ce fusible protége l'appareil et les sorties d'une surcharge et d'un
court-circuit.
Vous trouverez la description des fusibles aux Sections Rempla-
cement des fusibles et Piéces de rechange et accessoires pour
le Testomat® EVO TH.

Mise en marche et arrét
Attendez au moins 5 secondes entre la mise en marche et l'arrét.




Fonctions d'affichage
1,3,4 2 12 1

Tous les mes- ANALYSE
sages d'erreurs et
d'avertissements

o e,
R 0 A

o s 8

o . R b
H . K «
: B

"'
K
g

sont affichés en 5 6 7 8 9 10
alternance sur la

ligne 1 de l'affi- 1 Affichages des statuts de valeurs limites (rouge/vert)
chage standard de Lorsque la valeur limite 1 est dépassée, I'écran 1 s'allume en

I'écran ! . . e N
3 rouge. Le voyant 1 s'allume en vert si la valeur est inférieure a la

valeur limite. Le méme principe s'applique a la valeur limite 2 et
au voyant 2.
2 Affichage

Affiche le résultat actuel de I'analyse ainsi que tous les états et
données de programmation importants

. 0
....................................

La valeur actuellement mesurée s'affiche a droite

Les valeurs limites VL1 et VL2 réglées apparaissent a gauche
Lorsque la plage de mesure n'est pas atteinte = "<" par ex. : <
0,05 °dH

Valeur supérieure a la plage de mesure = ">" par ex. : > 10,0 °dH

Si l'intervalle d'analyse en cours est interrompu (arrét de l'ana-
lyse), le voyant LED PAUSE » clignote.

VL2 (rougelvert)
VL1 (rougel/vert)
Un voyant LED allumé en vert indique que la valeur limite n'a pas
été dépassee.
Un voyant LED allumé en rouge indique que la valeur limite a été
dépassée.
5 In (vert)
Le voyant LED vert indique que la vanne d'entrée est ouverte.
6 Message d'analyse (jaune)
La LED jaune indique une analyse en cours.
7 Out (vert)
Le voyant vert indique que la vanne de sortie est ouverte.
8 Dosage (jaune)
Le voyant LED jaune indique que la pompe de dosage est activée.
9 «Mode BOB »

Le voyant LED vert indique que le mode BOB est activé.



INDICATION

Touches de
programmation
(Pavé de

fleches)

10 Pause (vert)
Le voyant LED qui clignote indique que la pause est activée.
11 Maintenance (jaune)
Le voyant LED jaune indique que l'intervalle de maintenance a
expiré.
12 Alarme (rouge)

Indique un dysfonctionnement/un message d'erreur ou d'avertis-
sement.

Traitement des messages d'erreur/avertissements

> Eliminez la cause du dysfonctionnement et confirmez B
le message avec la touche « Avertisseur »

Eléments de fonctionnement et touches de fonc-
tion

Testomat®EVO
TH

Touches de fonction

La touche « Manuel » @ permet de démarrer une
analyse manuelle

La touche « PAUSE » @ permet de mettre I'appareil
en mode veille (des analyses automatiques ne sont
PAUSE pas effectuées : arrét des analyses). Une analyse en
cours ne sera toutefois pas interrompue. L'appareil ne
se met en mode Pause gu'une fois I'analyse terminée.

La touche « avertisseur » @ permet de confirmer les
messages d'erreur et d'avertissement

La touche « M » @ permet d'accéder au menu utilisa-
teur et aux paramétres de l'appareil

La touche « i »® permet de consulter toutes les in-
formations et paramétres de l'appareil

=R (E] [e]




Saisie des données de programmation

Si vous souhaitez effectuer des réglages ou saisir des données ou si
des modifications sont nécessaires, appuyez sur la Touche « M »
pour accéder au menu Programmation. En activant cette touche
Dans le menu, vous passez la rubrique supérieure ou vous quittez le
mode de programmation.

Touches de programmation (pavé de fleches)

Les touches de programmation (pavé de fleches), qui se situent a
c6té, vous permettent de naviguer dans le menu, de sélectionner les
fonctionnalités souhaitées et de saisir les données requises spéci-
fiques a l'appareilet a l'installation. La touche « OK » permet de sé-
lectionner la rubrique et de confirmer son choix ou la saisie des don-
nées, et de les enregistrer.

Affichage des réglages choisis

S'il n'est possible, dans un menu, de ne choisir qu'une seule entrée
parmi plusieurs, il apparait alors une astérisque « * ». Il n‘apparait
rien pour les autres entrées. Exemple : Réglage de l'indicateur

S'il est possible, dans un menu, de sélectionner plus d'une entrée, il
apparait alors pour chaque réglage actif un « \ », ou un « - ».

S'il est possible de saisir des chiffres, les touches fléchées
permettent alors de modifier I'endroit et, avec les touches v HE
valeur.

Dans tous les cas, il faut confirmer toute saisie par « OK » afin gu'elle
soit enregistrée.

Principe de commande
Signification des symboles du menu

Dans la lere ligne du menu apparaissent, sur le bord droit, des sym-
boles. Ceux-ci représentent des touches des fonctions qui peuvent
étre utilisées a cet endroit.

Symbole Signification

M/ Touche « M », touche « | » : affiche le menu
actuel (Programme de base/Maintenance ou
Menu information)

Les fleches vers le bas ou vers le haut indi-
quent qu'un autre choix, au-dessus ou au-
dessous de la rubrique affichée a ce moment-
la, est également disponible.

4>

< Les fleches vers la droite ou la gauche signi-
fient que les touches fléchées permettent de
voir les réglages, et notamment chacune des
erreurs indiquées dans la liste d'erreurs.

+ Un « Plus » signifie que la rubrique choisie
posséde une autre sous-rubrique.




M=

MENU PRINCIPAL

Programme de base

Maintenance

A\ 4
MAINTENANCE

Date/Heure

I

DATE/HEURE
Date 05/09/14

M

© 0 &
T

> QA

@}9

INDICATION

M | =gy

MENU PRINCIPAL

Programme de base

\4

PROGRAMME DE BASE

Mode fonctionnement

A

MODE FONCTIONNEMENT

Cde en fonction temps *

(M)

Saisie de la date et de I'heure

» Appuyez sur la touche « M »
Il apparait le choix « Programme de base » ou « Ser-
vice »

> Al'aide du pavé de fleches sélectionnez la rubrique « Ser-
vice »
» Confirmez votre choix en appuyant sur « OK »

> A l'aide du pavé de fléches, sélectionnez la rubrique sou-
haitée « Date/heure »

» Confirmez votre choix en appuyant sur « OK »

» Déplacez le curseur avec les touches pour atteindre I'en-
droit souhaité dans I'heure/la date

> A l'aide des fleches du pavé, sélectionnez E chiffre souhaité

» Confirmez les valeurs nouvellement définies pour I'heure et la date
en appuyant sur « OK »
Si vous ne souhaitez pas modifier les valeurs, n'activez aucune
touche pendant 30 secondes. Si aucune valeur n'est modifiée,
I'appareil se remet alors a afficher le mode de fonctionnement.

» Pour quitter ces niveaux, appuyez sur la touche « M ».

Méme lorsque I'appareil est éteint, I'norloge continue de fonctionner.

Choix des fonctions (Exemple : « Choisir le mode de fonctionne-
ment »)
» Appuyez sur la touche « M »

Il apparait le choix « Programme de base » ou « Service »

» Confirmez I'élément « Programmation de base »encli-
quant sur « OK »

» Confirmez I'élément « Mode de fonctionnement » en ap-
puyant sur « OK »
L'écran affiche le choix
"Cde en fonction temps" "Intervalle de quanti-
té" ou "Quantité et temps”

> A l'aide des fleches du pavé , Sélectionnez la fonction sou-
haitée

» Activez la fonction en appuyant sur « OK »
(un astérisque « * » s'affiche au bout de la ligne si la fonction a été
activée)

La fonction sélectionnée est ainsi activée.

» Pour quitter ces niveaux, appuyez sur la touche « M ».



INDICATION Si voug avez activé une fonction, les autres sont automatiquement
désactivées.

Saisie de données (exemple : pause de l'intervalle/intervalle des
quantités)

La rubrique « Intervalle » permet de programmer la pause de
l'intervalle entre deux analyses.
Pour régler la pause de l'intervalle, veuillez procéder comme suit :

M ==

\ 4
MENU PRINCIPAL @

» Appuyez sur la touche « M »
Il apparait le choix « Programme de base » ou« Service »

» Confirmez I'élément « Programmation de base » en cli-
quant sur « OK »

> A l'aide du pavé de fléches sélectionnez la rubrique
« Intervalles »

Programme de base

PROGRAMME DE BASE @ » Confirmez votre choix en appuyant sur « OK »
Intervalles S'affiche le choix entre « TEMPS » et « Quantité »

» Confirmez maintenant I'élément « TEMPS » en appuyant sur

« OK »
INTERVALLES Le curseur clignote au premier chiffre du temps : "H2"
Temps H2m (Vous pouvez saisir des valeurs comprises entre 0 et 99 minutes)

@ > A l'aide des fleches du pavé , sélectionnez le chiffre
souhaité pour la premiéere place

> Déplacez le curseur avec les touches pour accéder a la

M c@ deuxiéme place

> A l'aide des fleches du pavé , sélectionnez le chiffre sou-
haité pour la deuxiéme place

» Confirmez maintenant votre saisie en appuyant sur « OK »

La saisie des intervalles de temps est maintenant terminée.

Suivez la méme procédure pour saisir les quantités aprés avoir sé-
lectionné I'élément « Quantité » dansle menu.

» Sélectionnez les quatre chiffres consécutifs.

» Confirmez votre choix en appuyant sur « OK ».
Vous pouvez saisir des valeurs comprises entre 1 et 9999 litres.

» Pour quitter ces niveaux, appuyez sur la touche « M ».



Aiad

Respectez la protection
ESD ! Voir indication a
la page 8

LED de la carte SD

30

Eléments de commande sur la carte meére

o Fixation de la batterie® : La fixation de la batterie contient une
batterie CR2032 afin d'alimenter I'horloge intégrée méme lorsque
I'appareil est éteint.

e Emplacement pour la carte SD@ : Les cartes SD ou SDHC avec
une capacité maximale de 32 Go sont adaptées. La carte doit étre
formatée FAT ou FAT32.

e Touche RESET® : Pour réinitialiser le contréleur, méme procé-
dure que pour la mise en marche et l'arrét

e Touche BOOT® : Ne s'utilise que si une mise a jour du micrologi-
ciel commandée via le menu n'est pas possible.

e Champ jumper® : Les deux jumpers doivent étre insérés dans la
position 1. Toutes les autres positions entrainent une impossibilité
de fonctionnement de l'interface en série.

Montage de la carte SD

Insertion et utilisation de la carte SD

Si la carte SD WLAN optionnelle est utilisée pour un accés sans fil,
veuillez respecter les consignes d'utilisation figurant dans le mode
d'empiloi joint & la carte.

» Insérez la carte SD dans le lecteur prévu a cet effet, comme illus-
tré sur le schéma.

> Faites rentrer la carte en exercant une légere pression, jusqu'a ce
gu'elle s'encastre.
Le montage de la carte SD est alors terminé.

Affichages de statut de la carte SD

Voyant LED VoyantLED _. .. .
y y Signification

jaune rouge

Marche Arrét Acces lecture a la carte SD en cours
Arrét Marche  Ecriture en cours

Marche Marche Erreur de carte SD (apparait également

sous forme de texte a I'écran)

Des informations complémentaires sur les erreurs possibles sont
indiquées au paragraphe Messages d'erreurs / Aide en cas de
panne. Il est possible de régler comment et si ces erreurs sont affi-
chées dans le menu Messages / Alarmes.




INDICATION

Premiéres étapes

Une fois que vous avez effectué les étapes indiquées au paragraphe
branchement de l'indicateur vous pouvez mettre en marche l'appareil.

Aération automatique

Apres la mise en marche, I'appareil aére automatiquement les con-
duites des indicateurs et rince les chambres de mesure jusqu'a ce
que l'indicateur de la chambre de mesure soit reconnu. L'aération
automatique ne peut étre interrompue. Attendez que l'aération soit
terminée et acquittez le message d'erreur « panne d'électricité » en
appuyant sur la touche de l'avertisseur. Apres, I'appareil est prét a
['utilisation.

Vous pouvez ignorer la ventilation automatique en tenant la touche
OK appuyée lors de la mise en marche.

Comme il n'est pas possible, en cours d'analyse, de procéder a des
réglages dans le menu Programmation, une fois que |'aération est
terminée, appuyez sur la touche PAUSE ou allez dans le menu de
Programmation avant que la premiére analyse ne démarre !

» Maintenant, procédez aux réglages suivants, car ceux-ci sont in-
dispensables pour avoir des valeurs de mesure exploitables :

- Sélectionner type et volume indicateur

- Sélectionner unité d‘affichage

» Maintenant, déclenchez la premiére mesure en appuyant sur la
touche =gz .

Une fois l'analyse terminée, une valeur de mesure doit étre affi-
chée. Si une erreur survient, veuillez consulter le chapitre Mes-
sages d'erreurs / Aide en cas de panne et remédiez au probléme.

Une fois la premiére analyse effectuée, vous pouvez adapter I'appa-
reil a votre cas. Les chapitres suivants présentent toutes les possibili-
tés de réglage.



INDICATION

Programmation des données de
base

Retardde réponse

Pendant une analyse, la réponse peut étre retardée en appuyant sur
une touche.

Contrble de la durée

Déclenchement interne par une minu-
terie.

MODE FONCTIONNEMENT
Cde en fonction temps *

Intervalle de quantité
Quantité et temps

Contrble des quantités

Déclenchement par le compteur d'eau

MODE FONCTIONNEMENT
Cde en fonction temps

Intervalle de quantité *
Quantité et temps

INTERVALLES
Temps 10m
Quantité 03501

Sélectionner le mode de fonctionnement

Dans la rubrique « Mode fonctionnement » vous pouvez
sélectionner la nature de la commande des analyses. Avec le Testo-
mat® EVO TH, vous pouvez soit contrdler la durée, ou les quantités a
l'aide du compteur d'eau, soit combiner les deux.

Temps de pause minimal = 0 minutes entre les analyses. Temps de
pause maximal = 99 minutes.

L'intervalle des analyses (écart entre deux analyses) résulte du
temps de ringcage réglé, du temps de pause programme (intervalle, et
de la durée de I'analyse. La durée de l'analyse dépend directement
de la valeur mesurée.

Sélectionner Cde en fonction temps

» Dans le menu, sélectionnez => Programme de base=>
Mode fonctionnement=> Cde en fonction temps
Confirmez votre choix en appuyant sur « OK »

(un astérisque « * » s'affiche au bout de la ligne)
(Le réglage par défaut est sur « Cde en fonction temps »)

» Veuillez maintenant saisir I' Intervalle.

Sélectionner l'intervalle de quantité

Intervalle minimum = 1 litre, intervalle maximum = 9999 litres. Une
fois que la quantité d'eau programmeée s'est écoulée, I'analyse est
effectuée. Avant I'analyse, la conduite et la chambre de mesure est
rincée (respecter les temps de ringage programmes).

» Dans le menu, sélectionnez => Programme de base =>

Mode fonctionnement =>Intervalle de quantité

» Confirmez votre choix en appuyant sur « OK »
(un astérisque "*" s'affiche au bout de la ligne)

» Dans le menu, sélectionnez => Programme de base =>In-
tervalle =>Quantité

» Confirmez votre choix en appuyant sur « OK »

» Saisissez le débit correspondant en litres

» Confirmez la saisie avec « OK »

» Sélectionnez maintenant le Compteur d’eau.



Sélectionner quantité et temps

Quantité et temps Une fois que la quantité d'eau programmée s'est écoulée, l'analyse

est effectuée. L'analyse sera toujours déclenchée en priorité lorsque
le temps de pause de l'intervalle programmé est terminé.

Sélection de la fonction

MODE FONCTIONNEMENT » Dans le menu, sélectionnez => Programme de base =>
Cde en fonction temps Mode fonctionnement => Quantité et temps
Intervalle de quantite » Confirmez votre choix en appuyant sur « OK »

Quantité et temps *

(un astérisque "*" s'affiche au bout de la ligne)

» Sélectionnez dans le menu

INTERVALLES => Programme de base =>Intervalle =>Temps
Temps 10m » Confirmez votre choix en appuyant sur « OK »
Quantité 03501

> A l'aide du pavé de fleches, sélectionnez la durée de pause en

minutes.
(I'appareil est préréglé par défaut sur 10 minutes)

» Confirmez la saisie avec « OK »

> A l'aide des fleches, sélectionnez Quantité
» Confirmez votre choix en appuyant sur « OK »
» Saisissez le débit correspondant en litres

» Confirmez la saisie avec « OK »

Réglage de l'intervalle (pause d'intervalle)

Si I'analyse est déclenchée par une horloge, l'intervalle entre deux
analyses sera déterminé par la pause de l'intervalle (auquel s'ajoute
le temps de ringage. La durée la plus courte de l'intervalle peut étre
de 0 minute. Dans ce cas, les analyses sont effectuées sans interrup-
tion. L'intervalle le plus long peut étre de 99 minutes.

» Sélectionnez dans le menu
INTERVALLES
=> Programme de base => Intervalle => Temps p et U
Temps 10m - e tas?
Quantité 03501 > A l'aide du pavé de fleches, sélectionnez la durée de pause Pause
en minutes. :

(I'appareil est préréglé par défaut sur 10 minutes) sEEE
; L “lavage
» Terminez toutes vos saisies en appuyant sur « OK » g

Durée de l'intervalle d'analyse
INDICATION La durée de l'intervalle d'analyse est basée sur I'addition des

durées de « l'intervalle d'analyse », du « rincage » et la du-
rée de l'analyse en fonction des valeurs (voir diagramme ci- Vidange Ch.
contre). Lavage
Pause ‘

Vidange Ch

Si vous procédez au ringage via le relais AUX avant ou
apres l'analyse, la durée de l'intervalle d'analyse se pro-
longe.




VOLUME INDICATEUR

Bouteille 500 ml

*

Bouteille 100 ml

TYPE
Type

INDICATEUR
TH2005

Type
Type
Type

TH2025
TH2100
TH2250

UNITE D AFFICHAGE
Affichage °dH

Affichage °f

Affichage pppm CaCO3

Affichage mmol/1

Sélectionner type et volume indicateur

> Appuyez sur la touche « M »
S'affiche le menu de base « Programme de base »

» Confirmez I'élément « Programmation de base » en cli-
quant sur « OK »

> Appuyez sur la touche aussi souvent que nécessaire, jusqu'a
ce qu'apparaisse la rubrique
«Volume indicateur ».

» Confirmez ce point de menu en appuyant sur « OK »
Vous avez les choix suivants.

» Sélectionnez la quantité de l'indicateur
(I'appareil est réglé d'usine pour un flacon de 500 ml « * »)

» Confirmez votre choix en appuyant sur « OK ».
(un astérisque « * » s'affiche au bout de la ligne pour afficher le
choix)

» Appuyez sur la touche « M »
» Sélectionnez la rubrique « Type indicateur »

» Confirmez votre choix en appuyant sur « OK »
Vous avez les choix suivants

» Sélectionnez le type d'indicateur
(TH2005 est préréglé par défaut)

» Confirmez votre choix en appuyant sur « OK »
(un astérisque « * » s'affiche au bout de la ligne)
L'astérisque indique « * » la sélection.

Le choix de l'indicateur est maintenant terminé.

Sélectionner I'unité d'affichage

Vous pouvez programmer l'unité de la valeur affichée. Vous avez au
choix °dH, °f, ppm CaCO; et mmol/l. Toutes les indications et affi-
chages suivants sont alors affichés dans l'unité choisie.

» Sélectionnez dans le menu
=>Programme de base=> Unité d'affichage

» Sélectionnez l'unité souhaitée
(I'appareil est réglé d'usine sur l'unité dH)
» Confirmez votre choix en appuyant sur « OK »



Surveillance de deux
valeurs limites

VALEURS LIMITES
VL 1 : 0,25°dH

VL 2 : 0,15°dH

FONCTION VL1/VL2
Valuers limites

2 points
Plage

Surveillance de valeurs limites

Vous pouvez programmer les valeurs limites sans gradation. La
plage des valeurs limites est prescrite par le type d'indicateur réglé et
l'unité choisie. Vous pouvez surveiller deux valeurs limites. A cet
effet, chaque valeur limite dispose d'une sortie de valeur limite. Les
fonctions des sorties de relais attribuées peuvent étre programmeées
indépendamment l'une de l'autre.

Les sorties de valeur limite sont attribuées de maniére fixe aux va-
leurs limites !
(GW1/2 sont disponibles sur les bornes LV1/2.)

Z N VL1 = Valeur limite 1 VL2 = Valeur limite 2

Si la valeur limite VL1 est dépassée, l'affichage de contr6le des va-
leurs limites s'allume en ROUGE et la sortie relais LV1 réagit
selon la Fonction logique programmeée. Le voyant s'allume en VERT
si la valeur limite n'est pas dépassée. Le méme principe s'applique a
la valeur limite VL2.

Saisie des Valeurs limites

» Dans le menu, sélectionnez => Programme de base =>Va-
leurs limites

» Saisissez les valeurs pour « VL 1 » et «VL 2 »

» Confirmez la saisie avec « OK »

Saisir mode de fonctionnement des sorties aux
valeurs limites VL1 et VL2

> Activez le mode de fonctionnement pour les deux relais sur
=> Programme de base =>Fonction VL1/2

Vous pouvez régler les modes de fonctionnement suivants :

Mode de fonctionnement valeur limite

Il est possible de définir une valeur limite pour les deux relais. Si la
valeur limite est dépassée, les relais s'activent.

Mode de fonctionnement deux points

(Relais de sortie VL2 comme régulateur par tout ou rien)

Si la valeur limite supérieure VL2 est dépassée, le relais de sortie
VL2 s'active. Si la valeur limite inférieure VL1 n'est pas atteinte, le
relais VL2 retombe. C'est pourquoi il faut, pour les valeurs limites VL1
et VL2, définir des valeurs limites différentes. Par ex. pour VL1 =
0,1°dH et pour VL2 = 0,2°dH.

Le relais de sortie fonctionne indépendamment, en tant que relais de
valeur limite, et s'active lorsque la valeur limite VL1 est dépassée.

» Pour chaque relais, la Fonction logique peut étre réglée séparé-
ment dans



SORTIE VL1
Hystéresis VL1 1
Permanent *
Impulsion
Intervalle
Durée 00m:10s

=> Programme de base =>Sortie VL1l ou Sortie
VL2 :

Mode de fonctionnement plage

Les relais s'activent lorsque la plage préréglée entre VL1 et VL2 est
quittée :
e SiGW1 n'est pas atteint, le relais 1 s'active

e SiGW2 n'est pas atteint, le relais 2 s'active

Fonction logique des sorties VL1 et VL2

» Pour chaque relais, saisissez séparément la Fonction logique
sous
=> Programme de base =>Sortie VL1 ou Sortie
VL2

» Sélectionnez le nombre de dépassements de valeurs limites, la
durée, les impulsions, les intervalles et I'heure
(un astérisque « * » s'affiche au bout de la ligne)

» Saisissez I'heure (uniguement pour Fonction logique Impulsion et
Intervalle)
(Vous pouvez saisir des valeurs comprises entre 00:00 et 99 mn et
99 sec.)

» Confirmez la saisie avec « OK »

Fonction logique uniguement aprés plusieurs dépassements de
valeurs limites

La sortie respective des valeurs limites peut étre réglée de maniere a
ce qu'elle s'active apres le premier, le deuxiéme ou le troisieme dé-
passement d'une valeur limite.

Cela assure une sécurité accrue lors de I'évaluation de l'analyse, par
ex. aprés un ringage éventuellement insuffisant de la conduite desti-
née aux prélevements d'échantillons.

La valeur peut étre réglée séparément pour les deux relais VL1 et
VL2.

Le réglage par défaut est 1 pour VL1 et VL2. Dés que la valeur limite
est dépassée, l'activation se fait sans retard.

En présence de 2 dépassements des valeurs limites, I'analyse sui-
vante est immédiatement effectuée quand la valeur limite est dépas-
sée pour la premiere fois. La sortie correspondante n'est commutée
que lorsque la valeur limite est dépassée pour la deuxieme fois.

En présence de 3 dépassements des valeurs limites, la sortie corres-
pondante n'est commutée que lorsque la valeur limite est dépassée
pour la troisieme fois. Ce parametre n'est réactivé qu'une fois que la
valeur est repassée en dessous de la valeur limite !

Fonction logique Permanent

Si la valeur limite supérieure VL1 ou VL2 est dépassée, le relais de
sortie VL1 ou VL2 s'active. Si la valeur limite inférieure VL1 ou VL2
n'est pas atteinte, le relais correspondant retombe.



Schéma des fonctions
de commutation

INDICATION

Fonction logique Impulsion

Lorsque les résultats sont inférieurs aux valeurs limites VL1 ou VL2,
les sorties correspondantes s'activent pour le temps prévu (t).

Indépendamment de la durée du dépassement de la valeur limite, la
sortie correspondante reste toujours activée pour le temps prévu. Ce
n'est qu'une fois que la valeur est repassée en dessous de la valeur
limite qu'une nouvelle impulsion est possible !

»
«

supérieure

Valeur limite
inférieure

22 acﬂvée
Sortie

Fonction de ——
commutation
Durée

désactivée

Fonction de — &
commutation f
Impulsion

mode de fonctionnement valeur supérieure dépassée
double point -> sortie VL2 établit une connexion

(uniquement pour valeur

limite supérieure) valeur inférieure dépassée

-> sortie VL2 n'établit pas de connexion

Saisir le temps de ringage

Afin de garantir que I'échantillon a analyser soit intact, le conduit d'ar-
rivée de cet échantillon doit étre totalement rincé en fonction de sa
longueur. Lors de temps d'arréts prolongés de l'installation, ainsi que
lors d'importants intervalles entre les analyses, il est avisé de choisir
un temps de ringage supérieur a 60 secondes. Le ringage se fait par
I'ouverture simultanée des vannes d'entrée et de sortie du Testomat®
EVO TH.

Durée de l'intervalle d'analyse

L'intervalle de I'analyse dépend directement du temps de rincage
programmeé. Si par ex. un temps de rincage de 90 secondes est
prévu, l'intervalle d'analyse ne peut alors étre inférieur a ces 90
secondes.

TEMPS DE RINCAGE
Ringage

00s

Rincage suppl. 00mOOs

Saisir le temps de ringage
» Dans le menu, sélectionnez => Programme de base =>
Temps de ringage

» Dans la rubrigue« Rincage », saisissez le temps en secondes

(s)-

(I'appareil est préréglé d'usine sur 00 secondes (s))

» Terminez toutes vos saisies en appuyant sur « OK »



COMPTEUR D'EAU
1 L/Impuls

2,5 L/Impuls
5 L/Impuls
10 L/Impuls
100 L/Impuls
500 L/Impuls
1000 L/Impuls

FONCTION BOB
Fonction active

Saisir le dépassement
Ici, il est possible de saisir un temps de ringage supplémentaire apres
le dépassement des valeurs limites, si le ringage interne n'est pas
suffisant, afin de rincer la conduite d'arrivée. Le temps de ringage
interne se prolonge en fonction de la durée rajoutée.
» Sous la rubriqgue « Rincage suppl. »,saisissez le temps en
minutes (m) et en secondes (S).
(Le temps réglé par défaut est de 00m:00s)

» Terminez toutes vos saisies en appuyant sur « OK »

Sélectionner le compteur d‘eau

Pour un résultat des analyses dépendant des quantités, il est néces-
saire de brancher un compteur d'eau sur I'entrée du WM (WM pour
« water meter »).

» Tous les réglages se font dans le menu
=> Programme de base => Compteur d'eau
Plus d'informations au chapitre « Description des entrées et sorties
du signal »

Fonctionnement BOB (fonctionnement sans
surveillance permanente)

Le fonctionnement sans surveillance permanente est une question de
sécurité lorsque l'appareil est utilisé comme dispositif de surveillance
de la dureté de I'eau afin de surveiller les chaudiéres conformément a
TRD 604.

Si la fonction BOB est programmée, l'appareil vérifié en permanence
la quantité disponible annoncée par l'indicateur. C'est un calcul sur la
base des données suivantes qui permet de déterminer s'il y a assez
d'indicateur pour les prochaines 72 heures : les temps de ringcage, le
niveau de remplissage actuel de l'indicateur, la pause d'intervalle
prévue, et la valeur de mesure moyenne des 10 derniéres mesures.
Sélection mode BOB

» Dans le menu, sélectionnez => Programme de base =>BOB
» Activez la fonction

» Confirmez la saisie avec « OK »

BOB activé :  Contrdle permanent de la quantité d'indicateur res-
tante. Alarme « Niveau indicateur bas » lorsque
la valeur minimale n'est pas atteinte pour la période BOB :
BOB clignote, sortie ALARME est activée.

BOB désactivé : Pas de fonction BOB. Surveillance résiduelle
de l'indicateur uniquement pour la quantité minimale (ni-
veau de remplissage 10 %)

Exemple :
Période BOB = 72 heures




INDICATION

Nombre d'analyses par heure = 10
Quantité d'indicateur nécessaire pour 72 h = 72 h x 10 analyses/h x
(3 x 30) pl/analyse = 64,8 ml.

(Cela correspond a un remplissage d'env. 13 % d'une bouteille de
500 ml)

Mode de fonctionnement pour le mode BOB

Pour les modes de fonctionnement « Intervalle de
quantité»et«Quantité et temps »un mode BOB n'est
pas possible ! Sélectionnez uniqguement le mode « Cde en
fonction temps »!

Description des sorties relais

Toutes les sorties de relais sont des contacts neutres. Toutes les
possibilités de branchement restent ainsi possibles. Il est donc pos-
sible de réaliser la commutation de l'alimentation et de I'alimentation
externe, ainsi que la commutation directe d'entrées, par ex. un con-
trdle des processus.

Tolérance de charge des relais :

Veuillez respecter la tolérance de charge des relais ainsi que la tolé-
rance de charge totale (données techniques) ! Une charge trop éle-
vée peut détruire les relais.

Sorties des valeurs limites VL1 et VL2

Pour signaliser un dépassement des valeurs limites, il y a deux relais
hors tension, désignés par les abréviations internationales LV pour

« limit value ». Le réglage est en francais : VL1/2 pour « valeur li-
mite ». Pour les deux relais, les valeurs limites, le nombre de dépas-
sements des valeurs limites jusqu'a leur activation, ainsi que la fonc-
tion logique peuvent étre programmeées librement :

Fonction Contact Action
Valeur limite 1 (LV1) VL1 Echangeur sans potentiel | programmable :
Bornes 1,2,3 Lorsque les Borne 1 : ¢/ contact ce‘ntral - Contact permanent
valeurs limites zcr);ne 2 :no/ Contact a ferme- R Impulsion '
sont dépas- . . (1 & 99 secondes / minutes)
sées. le relais Borne 3 : nc/ Contact a ouverture | - |ntervalle
! (1 a 99 secondes / minutes)
passe de

- Plage limite inférieure

- Commutation au ler, au
2éme ou au 3eme dépasse-
ment de limite

Valeur limite 1




Fonction

Contact

Action

Valeurs limite 2 (LV2) VL2 Echangeur sans potentiel | programmable :
Bornes 4,5,6 Lorsque les Borne 4 : ¢/ contact ce\ntral - Contact permanent
valeurs limites Ejtsgne 5:no/ Contact a ferme- | _ Impulsion '
sontdépassées, _ (1 & 99 secondes / minutes)
le relais passe Borne 6 : nc / Contact rupteur - Intervalle
de | |p (1 a 99 secondes / minutes)
i e _a valeur - Plage limite supérieure
imite 2 - Deux points
- Commutation au ler, au
2éme ou au 3éme dépasse-
ment de limite
Vous trouverez une description plus détaillée au chapitre « Mode de
fonctionnement des commutation des sorties VL1 et VL2 » !
Sortie AUX (sortie fonction programmable)
Fonction Contact Action
AUX AUX Echangeur sans potentiel | Programmable, avec
Bornes 7,8,9 Sortie fonction Eome ; Cl?%ntaft Cte\n?al intervalle de temps, voir
programmable tu(;;ne - no ontact a rerme- plUS baS
selon le dérou- ) R
\ Borne 9 : nc / Contact a ouver-
lement de l'ana-
ture
lyse
Sur cette sortie relais sans potentiel, vous pouvez régler diverses
« Fonction logique en » dépendant du déroulement de I'analyse.
» Sélectionnez dans le menu
=>Programme de base =>Sortie AUX.
SORTIE AUX Vous avez les possibilités de réglage suivantes :
Contact avant relance *

Contact
Contact
Avant &
Contact
Durée

avant analyse
pendant analyse
pendant analyse
apres analyse
00m:10s

e Actif « Contact avant relance »:

Dans ce cas, le relais

AUX est par ex. utilisé pour commander la valve de lavage ex-
terne. Si une valeur limite a été dépassée, mais qu'un nombre de
dépassement des valeurs limites pour une valeur limite a été réglé
a >1, le relais s'enclenche alors avant chaque répétition de la me-
sure. Le ringage est effectué pour le temps prévu. Cela permet
d'éviter qu'un rincage insuffisant entraine des erreurs de mesure.

e Actif « Contact avant analyse »:parex., pour le ringage
externe, le relais s'enclenche pour le temps prévu avant chaque

analyse.

e Actif « Contact pendant analyse »

o Actif « Avant & pendant analyse»

e Actif « Contact apreés analyse »

e De plus, il est possible de régler un intervalle de temps pour lequel
le relais reste actif.




MESSAGES / ALARMES
Défaut pompe doseuse

Défaut cellules
Défaut Turbidité
Défaut encrassement
Défaut analyse

Plage mes. Dépassée
Pression eau faible
Niveau indicateur bas
Défaut alim. secteur
Eclairage parasite
Carte SD absente

SD prot. en écriture
Carte SD non formatée
Carte SD pleine
Erreur BUS RTC

RTC data non valides
Entretien dépassé

PP

Alarme
Bornes 10,11,12

Alarme (Sortie de message d'erreur)

L'appareil est équipé d'une sortie de relais « Alarme » pour signaler
les dysfonctionnements.

Une erreur est signalisée via l'alarme par voyant LED, et sur I'écran
apparait le message d'erreur correspondant. Vous pouvez configurer
I'apparition ou non de I'annonce, et si oui, quelle forme celle-ci doit
prendre.

> Sélectionnez dans le menu
=>Programme de base =>Messages/Alarmes.

» Pour chaque type d'erreur, sélectionnez la signalisation.
Vous pouvez définir si la signalisation de I'erreur

» n'est absolument pas (sélection de « - » dans le menu) pos-
sible.
(Remarque : ce choix n'est pas toujours possible !)

» n'est faite qu'a I'écran (Sélection de « M » pour « message »)

» peut se faire a I'écran et via la sortie relais (Sélection de « A »
pour « Alarme »)..

Fonctions de la sortie alarme

La sortie « Alarme » est un relais a contact inverseur. Lors du fonc-
tionnement normal, le contact entre les bornes 10 - 11 est fermé et
ouvert entre les bornes 10 - 12. Lors d'une panne d'électricité, le
contact entre les bornes 10 - 11 est fermé et ouvert entre les bornes
10-12.

L'appareil est équipé d'une série de fonctions de surveillance dont la
sortie « Alarme » présente les fonctions/comportements suivants :

- En cas de contact continu, la sortie « Alarme » reste activée
(bornes 10 - 12 fermées) aussi longtemps que le dysfonctionne-
ment perdure.

La condition nécessaire a ceci est que dans le menu
=>Programme de base => Messages/Alarmes

la signalisation « A » pour Alarme soit activée pour ce type de
panne.

- Le signal de détection des pannes situé a la sortie « Alarme » se
supprime en acquittant le bouton « avertisseur » ou l'entrée EXT.
ACK. Ces entrées et sorties, ainsi que la transmission des don-
nées de mesure interface électrique supérieure a 20 mA ou inter-
face RS232 en série) permettent de faire fonctionner le Testomat
sur un poste de commande.

- Silavaleur limite est dépassée, il n'y a pas d'alarme supplémen-
taire via la sortie de message d'erreur !

La description des causes possibles d'erreur est indiquée au chapitre
Messages d'erreurs / Aide en cas de panne.




INDICATION

Alarme/Notification — Comportement en cas
de probleme

Les messages d'erreur sont adaptés a la langue choisie, mais peu-
vent étre identifiés, quelle que soit la langue, a I'aide d'un numéro
d'erreur.

Toutes les erreurs sont, indépendamment des réglages dans cette
rubrique :

- enregistrées sur carte SD si Enregistre des messages erreurs a
été activé

- enregistrées dans I' Historig défauts (les 20 derniers messages
d'erreur)

- envoyés via I' Interface sériel.
Des informations détaillées sur les possibles messages d'erreur
et sur leurs causes et leurs solutions sont indiquées dans la ru-
brique Messages d'erreur / Solutions aux pannes.

Messages d'erreur apreés test d'autocontréle

Pour les messages d'erreur dont la cause est un test d'autocontréle
échoué, il n'est pas possible de procéder a des réglages, voir Mes-
sages d'erreur apres test d'autocontrdle.

SURV. PRESSION EAU FAIBLE
Nombre 0

Pression eau faible

L'erreur « Pression eau faible » prend une position particuliére, car il
existe pour cette erreur une autre possibilité de réglage. C'est dans le
menu

=>Programme de base=>Surv. pression eau faible
gu'il est possible de régler le nombre d'erreurs successives avant que
I'alarme ne se déclenche. Une erreur est alors générée par cycle de
mesure.

A Surv. pression eau faible

Cette fonction est prévue spécialement pour les installations con-
naissant parfois une faible pression d'eau entrainant I'erreur

« Pression eau faible » dans l'appareil. Le chiffre O peut étre
réglé pour les messages immédiats, ou il peut monter jusqu'a 250,
jusqu'a ce que l'erreur soit signalée.

Historiq défauts

» Sélectionnez =>Maintenance =>Historig défauts
pour consulter I'historique des erreurs.

» Sélectionnez « Voir (OK) », pour consulter la liste des messages
d'erreur.

» Confirmez la saisie avec « OK »



Carte SD
12.09.13

absente
09:00

12.09.13
12.09.13

09:00
09:05

A ATTENTION

> A l'aide des fleches, sélectionnez un message d'erreur dans la
liste.
L'heure et la date de I'apparition sont alors indiquées.

» Appuyez a nouveau sur « OK ».
Désormais, en fonction du type d'erreur, sont affichés le début et la
fin de l'erreur.
Si l'erreur est encore d'actualité, aucune heure de fin n'est saisie.

» Pour supprimer le produit entier, sélectionnez
Effacer (OK) 20
Le chiffre indique le nombre de messages enregistrés.
La capacité de I'historique des erreurs est de 20 notifications.

Description des entrées / sorties de signal

Branchement des entrées de signal

> Ne disposez les entrées de signal « Stop », « WM » et « suppres-
sion externe » que sur des contacts sans potentiel !
Un branchement sur une tension externe endommagerait l'appa-
reil !

Entrée stop

L'entrée stop est prévue pour les interruptions de courte durée,
comme par ex. pour les phases de régénération d'un dispositif de
décalcification, d'une osmose inverse ou d'autres installations de
traitement de I'eau. Généralement, l'installation n'est pas interrompue
pendant plus de 6 heures. La phase de régénération dure par ex.
max. 3 heures.

Stop
Bornes 19,20

Fonction Type de con- |Duréede |Action

tact contrble
Stop Program- Néant Tant que le con-
Suppression ex- | mable : tact situé a l'en-
terne de l'analyse | Contact a ou- trée est ouvert /
(par ex. via O,"?S verture ou fermé, aucune
détecteurs d'écou- N

Contact a fer- analvse n'est
lement ou une meture Yy
commande auto- effectuée
matique d'un pro- | (Echangeur
cessus) sans potentiel)

L'activation de l'entrée stop empéche qu'une analyse ne démarre par
ex. a cause d'un intervalle en cours. Cela peut étre utile si l'installa-
tion ne fournit pas d'eau. Une analyse encore en cours ne sera toute-
fois pas interrompue. L'analyse est terminée et I'appareil se met en
mode Pause.

Le démarrage manuel a la priorité sur I'entrée stop, ce qui signifie
gu'une analyse peut étre démarrée manuellement.




FONCTION STOP
Contact NF

Contact NO

Tant que le signal d'arrét est enclenché, la valeur mesurée est affi-
chée a I'écran, et le voyant LED Pause clignote. Si le signal Stop est
annulé, une nouvelle analyse commence alors immédiatement.

Cela permet de déclencher une analyse a distance en procédant a
une bréve impulsion de I'entrée Stop.

Programmation de la Fonction logique « STOP »
» Dans le menu, sélectionnez => PROGRAMME D.BASE => FONC-
TION STOP

» Sélectionnez le type de contact (NF : normal fermé, NO : normal
ouvert)

» Confirmez votre choix en appuyant sur « OK »

Acquittement externe (Ext. Ack.)

Fonction Type de contact Durée de |Action
contrble

Acquittement Programmable : néant Se comporte
externe Contact & ouverture comme un con-
Annulation / ou tact d'avertis-
Acquittement Contact & fermeture seur
des erreurs en
cours / Alarmes | (Echangeur sans

potentiel)

Ces bornes permettent d'acquitter tous les messages d'erreur via la
télécommande. Le type de contact, & ouverture ou a fermeture, se
regle dans le menu.

> Pour cela, sélectionnez
=> Programme de base =>Acquittement externe

Compteur d’eau - Entrée

WM
Bornes 17,18

Fonction Type de contact |Durée de |Action
contrble
WM Contact a ferme- | heant
Entrée comp- |ture/Contact a Saisie des quanti-
teur d'eau ouverture tés pour les ana-
(Echangeur sans lyses
potentiel)

COMPTEUR D’ EAU

Impulsion / 11
Impulsion / 2,51
Impulsion / 51
Impulsion / 101
Impulsion / 1001
Impulsion / 5001
Impulsion / 10001

Programmation de I'entrée du compteur d’eau
» Sélectionnez dans le menu

=> Programme de base => Compteur d’eau
» Sélectionnez les constantes de mesure du compteur d'eau
» Confirmez la saisie avec « OK »
> Si nécessaire, réglez le type de contact (contact a ouver-

ture/contact a fermeture) du compteur d'eau dans le menu
=> Programme de base =>Fonction WM activée.




Interface courant 0/4 - 20 mA

ouT
Bornes 13, 14

INDICATION

Fonction Raccordement | Action
ouT Charge max. programmable :
Interface courant 500 Ohm 0-20mA ou

Sollicitation de l'interface électrique
La charge maximale de 500 Ohm ne doit pas étre dépassée !

En cas d'erreurs et de conduits tres longs (env. 20 m), un cable
blindé doit étre utilisé autant que possible.

INTERFACE COURANT
Type 0 — 20mA

*

Type 4 - 20mA

Surveillance du point de mesure

Il est possible de raccorder un enregistreur pour archiver les résul-
tats. A cette fin, I'appareil est équipé d'une sortie analogique pro-
grammable (au choix de 0 a 20 mA ou de 4 a 20 mA).

L'exemple ci-contre illustre le passage de courant dans la plage
0-20 mA.

» Sélectionnez dans le menu
=>Programme de base =>Interface courant

» Sélectionnez la plage de courant souhaitée.
» Confirmez votre choix en appuyant sur « OK »

Exemple: Indicateur TH 2100:
1 point de mesure, sortie de courant 0 - 20 mA

of mAA
17,9 20
16
10,74 12
716 — 8 i
4
0 0 S




Comment se calcule le
courant pour une
une valeur de mesure
précise ?

~ -

Fonction
0-20mA

Fonction
4 -20 mA

Plage de mesure non at-
teinte (par.ex. <0,05°dH)

Plage mesure dépassée
(z.B. >0,5 °dH)

Calcul des courants de sortie

Selon la fonction sélectionnée, soit la plage de courant 0 — 20 mA
soit celle 4 — 20 mA est disponible. Les courants obtenus pour les
différentes valeurs mesurées sont représentés par les formules ci-
dessous.

Valeur mesurée
Courant = X 20 mA
Limite supérieure de la plage de mesure

Valeur mesurée
Courant = x 16 mA +4 mA
Limite supérieure de la plage de mesure

Le courant est réglé entre 0 et 4 mA.

Le courant est réglé sur 20 mA.

INTERFACE SERIEL
Vit. écriture

Valeur mesurée = valeur affichée sur I'écran dans l'unité de dureté
sélectionnée

Valeur maximale = valeur finale de l'indicateur utilisé
(par ex. type d'indicateur 2005 = 0,5°dH)

Interface sériel

L'interface sérielle type RS232 transmet les données de mesure et
les alarmes/notifications en texte clair/ASCII au format CSV. Elle est
toujours active. La vitesse peut étre réglée a 2400, 9600, 19200,
38400 et 115200 bauds.

Au format 8 Bit, 2 Stopbits, aucune parité n'est envoyée.

Deés qu'une nouvelle valeur de mesure a été définie, celle-ci est
transmise.
» Sélectionnez dans le menu
=>Programme de base =>Interface sériel
=> Vit. écriture
» Sélectionnez la vitesse souhaitée en bauds.

» Confirmez votre choix en appuyant sur « OK »

De nouvelles alarmes sont transmises via l'interface sérielle, ainsi
gue certaines autres lorsque l'alarme a été stoppée, voir Messages
d'erreur/Solutions en cas de perturbations.




REGLAGES ECRAN LCD
Luminosité 8

Contraste

INDICATION

Format des messages

Les messages sont transmis dans un format tres semblable a celui
des données enregistrées sur la carte SD :

e Les lignes de titre ne sont pas transmises
e La séparation des champs se fait avec une virgule
e Les décimales sont séparées par un point

e Chaque groupe de données commence par le code ASCII «
02 » <STX> et se termine par « 03 » <ETX>.

e On peut effectuer une distinction entre les messages et les
valeurs mesurées en tenant compte des premiers caractéres
: Sion lit « ME », il s'agit d'une valeur mesurée, alors que
c'est une alarme ou un message pour « AL ».

e Cela correspond au format de I'enregistreur de données
Testomat 2000°.

Exemple de valeur mesurée :
<STX>ME, TH2005,31.07.2013,08:09,0.050, °dH, 1imit
val.l:,0.200,°dH, limit val.2:,0.300, °dH<ETX>

Exemples de messages :

<STX>AL, panne de courant,01.08.2013,06:30<ETX>
<STX>AL, Turbidité,01.08.2013,07:30<ETX>

<STX>AL, Turbidité inactif, 01.08.2013,07:35<ETX>

Pour le raccordement a un ordinateur, il faut utiliser un cable null
modem.

Reglages écran

Testomat® EVO TH est équipé d'un grand écran graphique rétroéclai-

ré LC.

» Dans le menu, sélectionnez => Programmation de base =>
Réglages écran.
Pendant que vous modifiez un parametre, la luminosité etle
contraste sont adaptés a I'écran afin que vous vérifiez. Mais
les réglages ne sont pas encore enregistrés.

> Appuyez sur la touche « OK », pour valider les réglages.

Rétroéclairage

Le contraste dispose d'une vaste plage de réglage. Ici, des valeurs
entre 3 et 7 ont fini par s'imposer.

Lorsque les températures ambiantes sont tres chaudes ou tres
froides, il est possible que la lisibilité de I'écran ne soit plus optimale.
Corrigez ceci en modifiant la clarté et le contraste jusqu'a ce que
I'‘écran soit & nouveau lisible.




Description des Fonctions Cartes SD

La carte SD peut étre utilisée pour protocoler les valeurs mesurées et
les erreurs, ainsi que pour importer et exporter les réglages des ap-
pareils.

Les données liées aux erreurs et aux valeurs mesurées sont enregis-
trées séparément dans des sous-dossiers, en fonction de I'année et
du mois :

¢ Dans le dossier de I'année, est enregistré par mois un fichier pour
les valeurs mesurées, et un fichier pour les erreurs.
Le format des noms de fichier est :
ME<année><mois>.csv pour les valeurs mesurées et
AL<année><mois>.csv pour les erreurs/alarmes.

e Dans le dossier de I'année, sont enregistrés si nécessaire des
sous-fichiers pour les 12 mois de I'année, dans lesquels sont en-
registrés un fichier pour les valeurs mesurées, et un fichier pour
les erreurs.

Le format des noms de fichiers est ME<année><mois><jour>.csv
pour les valeurs mesurées et AL<année><mois><jour>.csv pour
les erreurs / alarmes.

e Les données sont enregistrées au format « Comma-Separated-
Value » afin qu'elles puissent étre importées en toute simplicité
dans les programmes de calcul de tableau et dans les banques de
données.

Rapport entre I'heure et les données correctes

INDICATION Pour que l'attribution des noms aux données et les indications des

dates et des heures dans le fichier soit bien correcte, il faut que I'hor-
loge fonctionne correctement. Si la batterie est vide, c'est alors auto-
matiquement la date du 1/1/2011, 12h00 qui estreprise et les don-
nées seront enregistrées a cette date-la. Les données ne sont pas
perdues, car de nouvelles valeurs de mesure et de nouvelles erreurs
sont rattachés aux fichiers existants. Toutefois, un seul fichier est
réécrit a la fois, car il n'y a jamais de changement de jour ni de mois.

Enregistre des résultats analyses

L'enregistrement des valeurs de mesure est activé sur la carte SD si
les points suivants sont activés dans le menu :

FONCTION CARTE SD
Enregist. res analyses v

Enregist. mess. Erreur - =>Programme de base => Fonction Carte SD
Import données basic

=> Enregist. res analyses
Export données basic El Y

Exemple d'un fichier CSV importé vers Excel :

A B C D E F G
1 parameter date time meas.value unit limit limitvalue wunit
2 |TH2005 07.06.2013 14:11 0,03 "dH limit val.1: 0,2 "dH



FONCTION CARTE SD
Enregist. mess. Erreur -

Enregist. mess. Erreur v
Import données basic
Export données basic

FONCTION CARTE SD

Enregist. res analyses v

Enregist. mess. Erreur -
Import données basic
Export données basic

Dans la premiére ligne du fichier, la virgule sert explicitement de trait
d'union « sep = », afin qu'il puisse étre correctement importé dans
Microsoft Excel. Si I'on utilise OpenOffice/LibreOffice Calc, cette ligne
apparait alors apreés l'import. Elle peut étre supprimée.

Enregistre des messages erreurs

L'enregistrement des erreurs sur la carte SD si est activé si, dans le
menu, sont activés

=> Programme de base => Fonction Carte SD =>

Enregist. mess. erreur

Exemple d'un fichier CSV importé vers Excel :

A B C
1 error message date time
2 | Spannungsausfall 07.06.2013 13:15

Dans la premiére ligne du fichier, la virgule sert explicitement de trait
d'union « sep = », afin qu'il puisse étre correctement importé dans
Microsoft Excel. Si l'on utilise OpenOffice/LibreOffice Calc, cette ligne
apparait alors apres l'import. Elle peut étre supprimée.

Enregistrement intermédiaire lorsque la carte SD
n'est pas insérée

Méme aucune carte SD n'est insérée a un moment donng, les va-
leurs mesurées et les erreurs ne sont pas perdues, car les derniéres
erreurs et valeurs de mesures non écrites sont enregistrées dans une
mémoire intermédiaire interne (mémoire tampon).

Dés qu'une carte SD est insérée, les données enregistrées temporai-
rement sont transmises.

La capacité de ces mémoires tampons est de 50 erreurs et 100 va-

leurs mesurées. Ensuite, les valeurs les plus anciennes sont réé-
crites.

Capacité de la carte SD

La consommation de mémoire pour 10000 valeurs mesurées et
d'env. 1Mo. S'il apparait des messages d'erreur pour 1 % des valeurs
mesurées, une carte SD de 2 GB peut alors enregistrer env. 19 mil-
lions de valeurs mesurées et d'erreurs.

Export données basic

C'est dans le menu

=> Programme de base => Fonction Carte SD
=>Export données basic

gu'il est possible d'enregistrer tous les réglages du Testomat dans un
fichier sur la carte SD.

Cette fonction est utile pour :



INDICATION

- Lasauvegarde de plusieurs profils de configuration pour un
appareil

- Latransmission des réglages vers d'autres appareils
- Equiper plusieurs appareils de réglages identiques

- Une maintenance / un support a distance grace a un transfert
des fichiers des données de programmation de base

Le nom du fichier est préréglé sur « bdata00.ini » (pour « Basic Da-
ta » / données de programmation de base). Les chiffres sont ré-
glables, de sorte que 100 fichiers différents de « bdata00.ini » a

« bdata99.ini » peuvent étre sélectionnés. Les données sont toujours
enregistrées dans le répertoire de base de la carte SD.

Edition du fichier

Les réglages sont enregistrés dans le fichier sous forme de texte et
peuvent étre affichés ou modifiés, par ex. au moyen de I'application
pour PC. Utilisez un éditeur texte simple et non un programme de
traitement de texte, car cela risquerait de modifier le formatage !

Si le nom de fichiers est modifié ultérieurement a l'ordinateur (par ex.
pour créer des profils), veuillez noter que I'écran du Testomat est
limité & une largeur de 24 caractéres. Les noms de fichiers longs ne
se distinguent pas sur le Testomat !

FONCTION CARTE SD
Enregist. res analyses Vv

Enregist. mess. Erreur -
Import données basic
Export données basic

Import données basic

Sélectionnez dans le menu
=> Programme de base => Fonction Carte SD
=>Tmport données basic

» un des fichiers dans le registre de base de la carte SD se termi-
nant par « ini », au moyen des touches fléchées.

» Importez les fichiers en cliquant sur « OK ».

S'il apparait un message d'erreur lors de l'importation, c'est que le
format des fichiers est erroné. Cela peut arriver lorsque le fichier a

,,,,,

céder a une modification, utiliser un éditeur texte simple (comme par
ex. WordPad) et non un programme de traitement de texte comme
Word, car cela risquerait de modifier le formatage !

L'intégralité des réglages de I'appareil sont importés, a l'exception du
- Réglage des langues

- Compteur des heures de service

- Niveau de remplissage de l'indicateur

- Mot de passe



PROGRAMME DE BASE
Pw : 0000

INDICATION

Protection par mot de passe

La saisie des données et des parameétres dans le programme de
base, il est possible de prévoir un mot de passe a quatre chiffres. Si
vous avez oublié votre mot de passe, veuillez vous adresser a votre
partenaire SAV Heyl Neomeris ou a I'entreprise de traitement des
eaux.

Saisie du mot de passe

> Appuyez sur la touche « M »
S'affiche le menu de base « Programme de base »

» Confirmez I'élément « Programmation de base » en cli-
quant sur « OK »

Le curseur clignote dans le champ PW WQOOoO0™.

> A l'aide des fléches du pavé, saisissez la suite de chiffres et con-
firmez en cliquant « OK ».
Apparait alors le menu de sélection pour la programmation de
base.

Pas d'exportation du mot de passe

Veuillez noter que pour 'exportation des réglages, le mot de passe
n'est pas sauvegardé !

MODIF. DE PASSE
Ancien: 0000

Nouveu: 0000

PROTECTION MDP
Activ: 0000

Mdp: 0000

Changer le mot de passe

C'est dans le menu

=> Programme de base=>Modif. de passe

gue le mot de passe peut étre défini. Pour ce faire, il faut d'abord
saisir le mot de passe a quatre chiffres existant, avant que le nou-
veau code, également a 4 chiffres, ne puisse étre saisi.

A la livraison, le code est 0000.

Activer et désactiver la protection par mot de
passe

C'est dans le menu

=> Programme de base =>Protection mdp

gue s'active le mot de passe défini. Pour ce faire, il faut d'abord saisir
le mot de passe a quatre chiffres.



MISE A JOUR MICROCODE
Exécuter (OK)

A
Aiad

Respectez la protection
ESD ! Voir indication a
la page 8

INDICATION

LED de la carte SD

Mise a jour du microprogramme

Mise a jour du microprogramme dirigée depuis le

menu

C'est dans le menu

=> Programme de base => Update microcode

gu'il est possible de mettre a jour le logiciel d'exploitation du Testo-

mat. Pour ce faire, vous avez besoin d'une carte SD.

Procédez a la mise a jour du micrologiciel comme suit :

> Téléchargez sur le site web Heyl la mise a jour du logiciel pour le
Testomat® EVO TH et enregistrez-le dans le registre de base de la
carte SD a insérer dans le Testomat® EVO TH

> Insérez la carte SD dans le Testomat® EVO TH

» Seélectionnez dans le menu
=> Programme de base =>Update microcode

» Confirmez votre choix en appuyant sur « OK »

» Choisissez le nom de fichier de la mise a jour. Si un seul fichier
existe, il est alors uniguement possible de le confirmer.

» Confirmez votre choix en appuyant sur « OK »

Le Testomat redémarre et procéde a la mise a jour. Sous ce mode,

aucune publication n'est faite, et le statut est affiché via les voyants
de la carte SD ainsi que les voyants de la platine de commande.

Pendant la mise a jour du micrologiciel, le voyant LED rouge a
cOté du lecteur pour cartes SD s'allume (cela signifie que le boot
est actif).

La progression de la programmation s'affiche sous forme de barres a
5 voyants LED sur la platine de commande :

En premier clignote uniquement lentement le voyant LED 1 (a c6té
du connecteur pour la platine de base) (une fois toutes les 2 se-
condes), puis il reste allumé, et le voyant LED suivant commence a
clignoter. Cette opération se répete jusqu'a ce que tous les voyants
LED restent allumés en permanence.

La mise a jour du micrologiciel est alors terminée. Le Testomat dé-
marre automatiquement avec le nouveau logiciel d'exploitation. La
mise a jour compléte du micrologiciel dure env. 70 secondes.

Erreurs possibles :

¢ Siles deux voyants LED situés a c6té de la carte SD clignotent ou
sont allumés, le probléme est lié directement a la carte SD. Impos-
sible de lancer la mise a jour. Le micrologiciel existant n'est pas
modifié.

¢ Siles voyants & cdté de la carte SD sont inactifs mais que ceux de
la platine de commande clignotent rapidement (10x par seconde),
c'est qu'une erreur est survenue pendant la mise a jour.

e Voir Mise a jour du microprogramme Messages d'erreur.




Programmation des données de base

INDICATION

A
Aiad

Respectez la protection
ESD ! Voir indication a
la page 8

INDICATION

Conserver les réglages aprés la mise a jour du micrologiciel

Aprés une mise a jour du micrologiciel, il est possible que I'appareil
se trouve dans un état non défini. C'est pourquoi il convient de tou-
jours procéder, aprés une mise a jour du micrologiciel, a une pro-
grammation de base. S'il est nécessaire de conserver les réglages, il
est alors conseillé d'exporter avant la mise a jour du micrologiciel les
réglages sur la carte SD, afin de les réimporter aprés la mise a jour.
Mots de passe

Le mot de passe choisi reste maintenu aprés la mise a jour du micro-
logiciel.

Protocole d'erreurs et de mise a jour

Pendant la mise a jour, un fichier « update.txt » est écrit sur la carte
SD dans laquelle le déroulement de la mise a jour et les éventuelles
erreurs survenues sont enregistrées.

Ouvrez ces fichiers avec n'importe quel éditeur (par ex. Notepad),
afin de pouvoir lire ces contenus.

Le fichier n'est pas supprimé mais complété. Si c'est toujours la
méme carte SD qui est utilisée pour un méme appareil, cela permet
d'avoir une vue d'ensemble des mises a jour de micrologiciel effec-
tuées sur l'appareil.

Mise a jour manuelle du microprogramme

La mise a jour manuelle du microprogramme sert a rétablir le logiciel
suite & des mises a jour échouées. L'écran et les touches de I'appa-
reil ne sont pas utilisés.

Il faut qu'une carte SD comportant un fichier du micrologiciel soit
insérée dans l'appareil.

» Maintenir la touche « BOOT » appuyée sur la platine de com-
mande @ et presser un instant sur la touche « Reset » @. La mise
a jour s'effectue automatiquement et sa progression est affichée
par des LED. Dans le cas ou plusieurs versions de logiciel se trou-
vent sur la carte SD, alors la plus récente sert automatiquement de
mise a jour.

» Relacher la touche « BOOT », quand la mise a jour a commencé.

Pour le comportement & adopter en cas d'erreurs, voir Mise a jour du
microprogramme Message d'erreur.
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PERIODE ENTRETIEN
Intervalle

200d

Acquitter (OK)

200d

Période d'entretien

Pour se rappeler de la maintenance, il est possible de régler un inter-
valle en jours. A la fin de l'intervalle, apparait le message « Entretien
dépassé ».

Réglage d'un intervalle de maintenance

> Sélectionnez le menu
=> Programme de base => Periode entretien
=> Intervalle 200d

» Modifiez la valeur a 'aide des touches du curseur
» Confirmez la saisie en appuyant sur « OK ».

Pour acquitter la maintenance

Une fois que la maintenance a été effectuée, vous devez alors l'ac-
quitter. Cela permet de réinitialiser le compteur de jours fonctionnant
a I'envers pour le recaler sur la valeur réglée afin que l'intervalle de
maintenance soit remis a zéro. Le compteur indique le temps restant
avant la prochaine maintenance.

» Sélectionnez le menu => Programme de base => Pe-
riode entretien=> Acquitter 200d
» Confirmez la saisie en appuyant sur « OK »

Le compteur est réinitialisé a la valeur réglée sous « Intervalle de
maintenance ».



:Consultation (1)

:Ouvrir le menu Information
:pour vérifier ou interroger les
:paramétres et les valeurs de
:fonctionnement.

{Analyse suivant dans (2)

: Affichage du temps restant
:jusqu'a la prochaine mesure.

:Version software/logiciel (3)

: Affichage de la version du
:logiciel installée

:Demarrer chargement (4)

: Affichage de la version de boot
:installée. :
:Le boot est nécessaire pour
:pouvoir effectuer le « Protec-
ition mdp ».

iNuméro de série (5)

éAffichage du numero de série
:de l'appareil.

iTemps de service (6)

gAffichage du temps de service :
:de l'appareil. Peut étre réinitia- :
:lisé dans le menu Entretien.

:Période entretien (7)

§Affichage du temps restant
:jusqu'a la prochaine mainte- ¢
:nance. Apres l'acquittement de :
:la maintenance, le compteur
:est réinitialisé.

Menu d'information « i »

Dans le menu d'information, vous pouvez visualiser et modifier les
réglages et les états actuels de I'appareil.

Consultation(1)
La touche [I] permet d'accéder au menu Information.

Possibilités d'interrogation : Les valeurs de fonctionnement et du
programme tels que la version du logiciel, le volume indicateur et le
type indicateur.

MENU INFORMATION

Testomat® EVO TH
VL2: 6.0 o
VL1: 4.0 3.0°dH
A\ 4
1 g
|
y
DERNIERE ANALYSE: Ivw
< 0,05°dH

2 |Analyse suiv. dans:

Mode fonctionnement

Intervalle

Volume indicateur

Type indicateur
Unité d'affichage
Valeurs limites

Temps de ringage

Compteur d'eau
Fonction BOB
Fonction VL1/VL2
Sortie VL1
Sortie VL2
Sortie AUX

Messages / Alarmes

Surv. pression eau faible

Fonction Stop

Fonction WM

Acquittement externe
Interface courant

Interface série

Reglages ecran LCD

Fonction Carte SD

Protection mot de passe

Version software

Demarrer chargement

Numéro de série

Temps de service

~NOoO O bk~ W

Intervalle d'entretien

Vous trouverez des consignes pour la programmation et le paramé-
trage des différents éléments du menu dans le chapitre « Program-
mer les données de base »




Mamtenance(Z) ................ .
. Menu maintenance
:Niveau d’Indicateur (3)

:Lors de chaque remplissage

:ou lors d'un remplacement de Consultation : (1)

:bouteilles de l'indicateur, notez : .

:le nouveau niveau de remplis- :  La touche vous permet d'ouvrir le menu du programme. A
:sage. Comme vous selection- : gide des touches fléchées, sélectionnez la rubrique « Maintenan-
‘nez la rubrique d'affichage du

iniveau « Remise a niveau (0 - cel».

:100%) » encliquantsur ~:  Ra&glages : Réinitialisation niveau de remplissage de l'indicateur,

1« OK », la valeur est préréglée : o ) )

:4 100 %. Si vous avez raccor- : utilisation du mode manuel, réglage de la langue, diagnostic, heure,
:dé une bouteille pleine, confir- i comnpteyr des heures de service, observation / réinitialisation de I'his-
:mez cette valeur en cliquant  : .

isur « OK ». i torique des pannes

:Si le remplissage de la bou-

‘teille est différent, saisissez la : MENU MAINTENANCE

‘valeur correspondante. : Testomat® EVO TH

:Mode manuel (4) :
:Une fois que vous avez confir- :

:mé le message de remarque

‘(@) encli uar?t sur « OK )? : VL2: 6.0 MENU PRINCIPAL

: q P ! H 3 0°d H o Testomat® EVO TH

ivous pouvez s_el'ectl‘onn_er la VL1l: 4.0 - 1 PROGRAMME DE BASE
:fonction souhaitée a l'aide des :

‘touches des fléchées, puis : \/\
:déclencher avec la touche : A 4

‘1« OK ». 1 M

:Ces fonctions servent a s'assu- : — INDICATEUR 3
irerdu b_on fonction_nement et [Remise a niveau: 100%

:de la mise en service. : \ 4

Feereereeteesenssnssnssnssnsansnsnssnssnnsnsd : 2 IMENU PRINCIPAL M2+

FRTT S . %

‘Ringage interne (5) IProgr‘amne de base > ..?DE MANL.JEL 4
:Démarrez le ringage de la : I—{Maintenance Rincage dnterne 5
:conduite de prélévement : oK Rincage chambre 6
:d'échantillon a travers les : Remplissage chambre 7
:vannes internes en appuyant : Vidange chambre 8
:sur « OK ». En appuyant & :

inouveau sur « OK », vous HATHTENANCE LANGAGE 9
‘mettez fin & cette fonction. : Indicateur Anglais *

el A Allemand

{Ringage chambre (6) Langage Frangais

:En appuyant sur « OK»,la : Dlagnostique NederTands

:chambre de mesure est rincée : Date / Heure Eepancl

:une fois. En appuyant a nou- : Temps de service Tirkee

iveau dessus, le ringage est : Historiq defauts

:stoppé et la chambre de me- MAJ appareil T

:sure est vidée. : g 10
Sececssessscssscsssssssssssssssssssssssssssnesd . Auto-ajustement

R R AR SR LT E L P CPLRLED . 14 |MAJ APPAREIL J - —
:Remplissage chambre (7) Entrez code (OK) Soupape d adrfﬂSSlon -

:En appuyant sur « OK », la : Soupape de vidange -
:chambre de mesure est rincée : 13 [WTSTORTQ DEFAUTS » Agitateur magnétique -
:une fois, ce qui permet de - Y Pompe 5

: A . . Voir (OK) P

:contr6ler la reconnaissance : " -
‘optique de I'eau : Effacer (0K) sorte T2

:0Ptiq Sortie VL2 2

5 12 [TEMPS DE SERVICE < SontlesAUX -
:Vidange chambre (8) fresee e Al =
:En appuyant sur « OK », vous SR tie . COurSHE FETy
:ouvrez la vanne de sortie pour :

‘faire évacuer leau dansla 11 JPATE / HEURE < SHIEree 2R0p -
:chambre de mesure. En acti- : Heure Entree: IN =
ivant & nouveau la touche Auto. Rincage externe 7

i« OK », vous fermez la sou- Format date Test LEDs -
:pape de sortie :

- FORMAT DATE

SDate/}-!eure ' (11) 35 .mm. a2

:Pour régler I'heure, la date et —

. . aa/mm/jj

:I'heure d'ét

INDICATION Disponibilité des fonctions
Toutes les fonctions manuelles ne peuvent étre sélectionnées que dans

une pause d'analyse. Pendant le mode manuel, aucune analyse n'est
effectuée. Toutes les entrées et sorties de signal sont verrouillées.




LANGAGE
Anglais

Allemand
Francais
Nederlands
Espagnol
Tirkce

Rétablir le réglage
de base par défaut

Pour ouvrir la pro-
grammation de base
par défaut, lI'appareil
est & mettre en
marche en maintenant
la touche ¥ pressée.

Attention, la derniére
programmation est
perdue !

Langage (9)
Sélectionnez la langue souhaitée pour les affichages.

Diagnostique (10)

Dans le menu Diagnostic, vous pouvez effectuer un auto-équilibrage
pour I'amplificateur de la diode de réception et des voyants. De plus,
vous pouvez brancher et réinitialiser EV, AV et toutes les sorties,
ainsi que tester l'interface électrique.

Dans la rubrique « Sortie courant », il est possible de contréler l'inter-
face électrique. Appuyer sur la touche « OK » pour alterner entre
courant minimal et maximal. Dans la plage 0-20 mA la bascule se fait
entre OmA et 20mA !

Temps de service (12)

Suite au remplacement d'une pompe de dosage ou du support de la
chambre de mesure, vous pouvez remettre la durée de fonctionne-
ment actuelle a 0 heures en appuyant sur Reset.

Historig défauts (13)

Les perturbations sont indiquées et enregistrées dans ['historique des
défauts si le résultat est programmé comme alarme ou comme notifi-
cation. Par ex. si un manqgue d'indicateur n'est pas programmé
comme alarme/natification, cela ne sera alors pas enregistré dans
I'historique des défauts. Le systéme enregistre jusqu'a 20 messages
d'erreur. Sont enregistrés la date (jour, mois, année et heure) et le
type de I'erreur correspondante.

Modifier le type d'appareil (14)

Avec cette fonction spécifique, sous certaines conditions, le microlo-
giciel d'un autre type d'appareil peut étre programmé sur cet appareil.
Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec notre service
d'assistance.

Programme de base

Appuyez sur la touche « M » (Menu) pour accéder a cet élément.
Vous pouvez y effectuer la configuration de base de l'appareil et ac-
céder a différentes fonctions de maintenance.

Les abréviations suivantes sont utilisées dans les éléments de menu
correspondants de la configuration de base :

s =secondes; m =minutes; h=heures; T =jours; |=litres



Structure du programme de base

MENU PRINCIPAL

MODE FONCTIONNEMENT

»
>

MENU MAINTENANCE

OK

Testomat® EVO TH PICde en fonction temp *
P»|C
PROGRAMME DE BASE ~———
intervalle de quantité
quantité et temps
| INTERVALLE
VL2: 6.0 ° | VOLUME INDICATEUR Temps 10m
VL1: 4.9 3'9 dH " [Bouteille 500ml x Quantité 10001
Bouteille 100ml
P TYPE INDICATEUR
s UNITE D'AFFICHAGE Type TH2005
A " |affichage °dH * Type TH2025
M Affichage °f Type TH2100 -
Affichage ppm CaC03 Type TH2250
Affichage mmol/1
v > Valeurs limites
MENU PRINCIPAL » | TEMPS DE RINCAGE Kk 2.0
Programme de base Rincage 00m: 00s vL2: 6.0
Service — 5 s
Ringage suppl. 00m:00s — 3 [Fonction vL1/VL2
. >
PROGRAMME DE BASE M & CONFIEDE D AU —
vt =
Impulsion / 11 2: paints
Mode fonctionnement plage
Impulsion / 2.51
Intervalle ol 751
mpulsion
Volume indicateur £ = _>ISORTIE v
T Impulsion; 7 201 Hystéresis VL1 1
Type indicateur Impulsion / 1001 * = ] -
Unité d'affichage - SRmEnan
Impulsion / 5001 Impulsion
Valeurs limites - P
Impulsion / 10001 Intervalle
Temps de ringage
Durée 00m:10s

Compteur d'eau

Fonction BOB

Fonction VL1/VL2

FONCTION BOB

Fonction active =

JSORTIE vi2

Fonction WM

Acquittement externe

Interface courant

Interface sériel

Reglages ecran LCD

Fonction Carte SD

Nombre 1

FONCTION STOP

Contact NF *

Contact NO

Modif.de passe

Protection mdp

Reglages usine

Periode entretien

PERIODE ENTRETIEN

Intervalle 200d

Acquitter 199d

IREGLAGES USINE

\4

FONCTION WM

Contact NF .

Contact NO

v

[ACQUITTEMENT EXTERNE

Contact NF *

Contact NO

\ 4

Interface courant

Type 0-20mA ]

Type 4-20mA

IExecuter
.
PROTECTION MDP <
Actif: -
Mdp: 0000
MODIF.DE PASSE =
Ancien: 0000
Nouveau: 0000
FONCTION CARTE SD <

Enregist. res analyses Y

Enregist. mess. erreur -

Import données basic

Export données basic

v

INTERFACE SERIEL

Vit. écriture

VIT. ECRITURE

2400

9600 *

19200

38400

115200

REGLAGES ECRAN LCD

Luminosité

Contraste 4

Hystéresis VL2 1
Sortie VL1 Permanent | ¥
Sortie VL2 Impulsion
Sortie AUX Intervalle
Messages / Alarmes Durée 00m:10s
Surv. pression eau faible P JSURv. PRESSION EAU FAIBLE
Fonction Stop PJSORTIE AUX

Contact avant relance *

Contact avant analyse

Contact pendant analyse

Avant & pendant analyse

Contact aprés analyse
Durée 00m:10s

—)IMESSAGES / ALARMES

Défaut pompe doseuse A

Défaut cellules A

Défaut turbiditeé

Défaut encrassement

Défaut analyse

Plage de mes. dépassée

Pression faible

Niveau réactif bas

Eclairage parasite

Carte SD absente

SD prot. en écriture

Carte SD non formatée

Carte SD pleine

Erreur BUS RTC
RTC data non valides

M
M
A
M
A
A
Défaut alim. secteur A
A
M
M
M
A
A
A

Entretien dépassé -




Messages d'erreurs / Aide en cas

de panne

Les erreurs survenues sont enregistrées dans I'historique des défauts
jusgu'a ce que la limite de capacité soit atteinte (au-dela de quoi, la
notification la plus ancienne est effacée).

De plus, il est possible d'enregistrer des messages d'erreur sur la

carte SD, si dans le menu

=> Programme de base =>Fonction Carte SD=>En-

regist. mess. erreur

a été activé.

Les erreurs sont toujours envoyées a l'interface en série RS32.

Les erreurs survenues sont traitées différemment selon leur nature :

Toutes les erreurs nécessitant l'intervention d'un utilisateur pour réta-
blir le fonctionnement de l'appareil sont signalées comme message.

De plus, il est également possible de déclencher une alarme. Toute-
fois, il n'est pas possible d'éteindre entierement le signal, car l'option

« - » est bloquée dans le menu.

Lors de I'apparition d'une telle erreur, I'appareil se met en mode
pause. Si ces erreurs sont acquittées par la touche « Avertisseur »,
elles sont alors supprimées et le mode pause peut étre stoppé. En
cas de réapparition, I'action prévue (notification ou alarme) se dé-

clenche a nouveau.

Dans le log, I'heure de I'apparition est enregistrée pour ces erreurs.

Toutes les erreurs n'apparaissant que par intermittence et n'entravant
alors que le déroulement de I'analyse sont contrélées de maniére
cyclique par l'appareil puis sont automatiquement supprimées si elles

ne sont plus présentes.

Si ces messages d'erreur sont acquittés, seule l'alarme est désacti-
vée. Le message d'erreur n'est cependant pas supprimé. Celui-ci
n'est supprimé que si l'erreur, aprés un deuxiéme contr6le (c'est a
dire si, lors de I'analyse suivante, lancée automatiguement ou ma-

nuellement), n'apparait plus.

Il est également possible d'ignorer ces erreurs si I'on choisit dans le
Menu Messages / Alarmes « - ».

Dans I'Historiq défauts, le démarrage et I'neure de fin sont enregis-
trés, et deux messages sont enregistrés sur l'interface sérielle et sur
la carte SD, avec I'heure de début de l'erreur et sa fin (voir format des

messages).

Les analyses sont poursuivies dans tous les cas.

Numeéro d'erreur / Message
d'erreur

Description, causes pos-
sibles

Solutions et mesures de remédiation

01 Panne de courant

» Interruption passageére de
l'alimentation électrique
(également due a un arrét)

» Contréler I'alimentation électrique




Numeéro d'erreur / Message

d'er

reur

Description, causes pos-
sibles

Solutions et mesures de remédiation

02

Panne de courant 24V'

» Panne de l'alimentation
électrique interne 24V

» Changer le fusible 24V
» Autre erreur : il faut faire réparer I'appareil

03

Erreur bus RTC

» Connexion avec I'hor-
loge interrompue

> |l faut réparer I'appareil afin que I'horloge
fonctionne. Si I'neure ne joue aucun réle, on
peut alors continuer a utiliser l'appareil.

04 RTC data non valides |» L'appareil a été éteintet | » La batterie lithium est vide. Remplacer la
la batterie tampon pour batterie.
I'horloge est vide
05 Carte SD absente » Enregistrement des va- | » Insérer carte SD
leurs de mesure et/ou
erreur a été activée,
mais pas de carte SD
insérée
06 SD prot. en écriture |» La carte estprotégée et |» Bouton de protection du mode protégé situé
donc en mode lecture du c6té de la carte SD ne doit pas étre sur
seule « LOCK »
07 Carte SD non forma- » Carte non formatée, ou | » Formater la carte SD avec FAT ou le sys-
tée formatée avec un sys- teme de fichiers FAT32
teme de données inva-
lide
08 Erreur carte SD » Erreur lors de l'accés a | » Supprimer le mode protégé des fichiers

la carte SD, car le fichier
est protégé ou la carte
pleine ou défectueuse.

» Supprimer la carte
» Insérer nouvelle carte

12

Plage mes. dépassée

» La plage de mesure est
dépassée

» Chaoisir un autre type d'indicateur (Pro-
gramme de base)

13

Entretien dépassé

» L'intervalle de mainte-
nance a été dépassé

» Réaliser la maintenance

30 Défaut pompe doseuse' | > La pompe de dosage est | » Contréler le cable raccordant la pompe de

défectueuse dosage afin de vérifier que le raccordement
> Pas de message de est correct

dosage de la pompe de | » Remplacer la pompe de dosage
dosage

33 Défaut cellules’ » Erreur sur l'unité optique | » Remplacer le support de la chambre de me-
(source de lumiére ou sure
récepteur défectueux)

34 Défaut Turbidité » L'eau est trop trouble / » Brancher le filtre & eau en amont
sale

35 Défaut encrassement » Les vitres sont sales > Nettoyer les vitres

36 Défaut analyse! » Pas d'analyse correcte, | » Resserrer les raccordements de la pompe de

par ex. :
De l'air dans les tuyaux
flexibles de dosage ?

» Mélange insuffisant

dosage
Remplacer I'embout aspirant dans la bou-
teille

» Vérifier le tuyau d'aspiration et le tuyau sous




>

Durée de vie de l'indica-
teur dépassée

>

pression afin de vérifier s'il est endommagé

Remplacer l'agitateur

» Indicateur étranger dans
I'appareil » Remplacer l'indicateur, et n'utiliser qu'un
indicateur Heyl Testomat 2000®
37 Niveau indicateur » La quantité minimale de | » Contréler le niveau de remplissage de l'indi-

bas

l'indicateur n'a pas été
atteinte

-sans BOB : 10 %

- avec BOB : selon calcul

cateur et, le cas échéant, le remplir (saisir la
quantité remplie), ouutiliser une nouvelle
bouteille d'indicateur, et réinitialiser le niveau
de remplissage de l'indicateur.

38 Pression eau faible

12

>

>

Pas d'arrivée d'eau mal-
gré

que le voyant soit allumé
« IN »

Pression d'entrée trop
faible

Malgré que le voyant
« OUT » soit allumé,
l'eau reste dans la
chambre de mesure

Controler l'arrivée d'eau

La fiche de la vanne d'entrée est corrodée
Vanne bloquée

Nettoyer le tamis
Remplacer le bloc de vanne

Retirer le régulateur de pression

Soupape d'échappement bloquée ou défec-
tueuse. Nettoyer ou remplacer la vanne

L'eau d'arrivée doit étre d'au moins
400 ml/min

39 Eclairage parasite

>

Photocapteur non as-
sombri

Voyant allumé en per-
manence dans la
chambre de mesure

Fermeture de la porte de I'appareil
Eviter la lumiére du soleil

Probléme au niveau de I'équipement maté-
riel. Envoyer 'appareil en réparation.

40 BOB impossible

La quantité indiquée par
l'indicateur ne suffit plus
pour 72 heures de
marche sans surveil-
lance

Employer un nouvel indicateur

66 Err. Auto-

ventilation

>

La ventilation automa-
tique a échoué.

Des problemes de pompe de dosage, d'op-
tique, de turbidité, de pollution, une erreur
d'analyse ou un manque d'eau peuvent en
étre l'origine. Pour déterminer la panne,
maintenez la touche OK appuyée et redé-
marrez I'appareil. Un autre message d'erreur
s'affiche. Pour corriger I'erreur, procédez
comme indiqué dans le message d'erreur.

! L'appareil se met en mode pause jusqu'a ce que l'erreur soit acquit-
tée

% L'erreur Pression eau faible prend ici une importance particuliére
car c'est la seule lors de laquelle il est possible de régler le nombre
d'erreurs consécutives dans le menu =>Programme de base =>

Nombre Pression eau faible jusqu'a ce que l'alarme ou le
message soient émis. Une erreur est générée par cycle de mesure.



Autres possibilités d'erreur

Symptéme

Causes possibles

Solutions et mesures de remédia-
tion

Interface électrique ne fonc-
tionne pas correctement

» Mauvaise valeur de mesure a
I'entrée, ou aucun courant me-
surable

» Charge trop importante

Immédiatement apres la mise
en marche, l'appareil reste
sans fonction.

L'écran n'affiche rien.

Les voyants LED sur la platine
de commande clignotent

» Panne matérielle ou erreur suite
a la mise a jour du micrologiciel,
selon le code du voyant indiqué.
Voir paragraphe suivant
« Messages d'erreur apres le
test d'autocontrdle »

» Une fois la carte SD insérée, ces
messages sont enregistrés sous
forme de texte dans le protocole
d'erreur, et ce méme si I'établisse-
ment de protocoles d'erreur n'est
pas actif.

Immédiatement apres la mise
en marche, l'appareil reste
sans fonction.

L'écran n'affiche rien.

Les voyants rouges et jaunes
situés a coté de la carte SD
clignotent en alternance.

» La mise a jour du micrologiciel
démarre, mais aucune carte SD
n'est insérée

» Insérez la carte SD contenant le
fichier du micrologiciel, et mettez
I'appareil en marche.

Immédiatement apres la mise
en marche, I'appareil reste
sans fonction.

L'écran n'affiche rien.

2 voyants LED rouges situés
sur la platine de commande
clignotent rapidement

» La mise a jour du micrologiciel
commence, mais aucun fichier
de micrologiciel n'a été trouvé
sur la carte SD insérée

» Téléchargez le fichier du micrologi-
ciel depuis le site web Heyl, et co-
piez le fichier sur la carte SD.

L'appareil est sans fonction
alors gqu'il est allumé.

L'écran n'affiche rien

Les 3 voyants LED verts de la
platine de base sont allumés*

» Cables a bandes plates situés
sur la platine d'affichage ou la
platine de base sont détachés

» Erreur sur la platine d'affichage
ou la platine de base

» Rebrancher le cable plat

» Remplacer la platine d'affichage ou
platine de base

L'appareil est sans fonction
alors qu'il est allumé

L'écran n'affiche rien

Moins de 3 voyants LED verts
sont allumés*

» Pas d'alimentation électrique

» Les fusibles du bloc d'alimenta-
tion sont défectueux

» L'alimentation électrique fait défaut.
» Voir Remplacement des fusibles

* Position des voyants voir illustration page 70

Messages d'erreur apreés test d'autocontréle

Lorsqu'il est mis en marche, le Testomat® EVO TH effectue un test
d'autocontréle et s'autosurveille en permanence. Si les voyants LED
situés sur la platine de commande clignotent rapidement apres la
mise en marche signifie que I'une des erreurs décrites ci-aprés est
survenue, et qu'elle peut étre identifiée a I'aide des signaux LED.




De plus, le message d'erreur est enregistrée dans le protocole d'er-

reur de la carte SD, et ce méme si la fonction « Enregistre des mes-

sages erreurs » est inactive.

Numéro d'erreur/texte

Solutions et mesures de remédiation

LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LEDS | dans Alarm Log
sur carte SD
1. piece défectueuse. Réparation / échange néces-
e’ 500 CTRL-FRAM IC2 p P g
saire.
2e3 501 MB-IC2 Voir 1.
2ed 2e3 502 HMI-IC1 Voir 1.
2. Cébles trainant entre la platine de base et
Lt 503 HMI-IC2 I'écran ?
Si non : Défectueux, réparation nécessaire.
o3 o3 504 HMI-IC5 Voir 2.
o3 o3 505 MB-IC2 Voir 1.
o3 o3 o3 506 MB-IC5 Voir 1.
It 507 MB-IC3 Voir 1.
o3 It 508 MB-IC4 Voir 1.
o3 o3 509 MB-IC6 Voir 1.
3. Impossible de lire le jeu de caractéres ou la
langue du menu.
) Carte SD interne SD montée et verrouillée ?
It 203 It 510 Font file S . R N L
Si oui, procéder a nouveau a une mise a jour du
micrologiciel. Si I'erreur persiste une réparation est
nécessaire.
o3 It 511 Font info Voir 3.
o3 o3 o3 512 Font char Voir 3.
203 263 ges 513 Language file Voir 3.
03 oS oS Lt ¥ | 514 Language header | Voir 3.
¥t | 515 Language info Voir 3.
516 Menu entry not .
o3 oS y Voir 3.
found
263 ¥t | 517 Language magic Voir 3.
2 2 2 | 518 Fifo overflow Erreur. de logiciel. Mise a jour du micrologiciel né-
cessaire.
519 DAC Calibration Le calibrag.e du.DACIde I'intgrfac_efj'électri(.:ité )
2e3 It invalid 20 mA est invalide. L'appareil doit étre remis a zéro
en usine.
) Ce firmware ne convient pas a cet appareil, veuille
o3 o3 ¥t | 520 Wrong firmware rmw vient p pparex, veulllez

installer le firmware correct

¥t : Voyant LED clignotant rapidement (env. 10Hz). Le voyant LED 1

est en bas ou a c6té du raccord enfichable de la platine de base.




INDICATION

Carte de commande

Liste d'erreurs de la mise a jour du micrologi-
ciel

Y-a-t'il une erreur de mise a jour du micrologiciel ou une erreur
suite a un test d'autocontrole ?

La LED rouge située a c6té de la carte SD permet de distinguer ces
erreurs (voir schéma page 30) :

Si la LED s'éclaire, le boot est actif et il s'agit d'une erreur survenue
pendant la mise a jour du micrologiciel.

Si le voyant LED est inactif, il s'agit d'une erreur aprés le test d'auto-
contréle.

o0

La catégorie d'erreur se définit selon le nombre de LED clignotant
simultanément sur la carte mére (vous trouverez la description
précise des erreurs dans le tableau suivant) :

Les 5 voyants LED clignotent tous rapidement : Impossible de
lire la carte SD. Remplacer la carte. Si I'échange reste infructueux
signifie que la platine de commande est défectueuse. Contactez le
support : il faut faire réparer I'appareil.

3 ou 4 LED clignotent rapidement : Défaut sur la platine de com-
mande. Contactez le support : il faut faire réparer I'appareil.

2 LED clignotent rapidement : Le fichier pour la mise a jour du
micrologiciel a été trouvé mais il est invalide ou défectueux. Télé-
chargez a nouveau le fichier.

1 LED clignote rapidement : Probleme lié a la carte SD (Mode
protégé, formatage).

Pour le Testomat® EVO TH le nom du fichier devrait correspondre
au schéma suivant : « 100M001S00.UPD », & savoir que 001 est

le numéro de version, qui augmentera lors de la parution de nou-

velles versions.

La barre de voyant LED ne se remplit pas : Au bout d'un certain
temps, il se recale et recommence depuis le départ : Cela signifie
que pendant la programmation, une erreur a été détectée et que
cela a pour conséquence la répétition de la mise a jour afin de
supprimer l'erreur. L'ensemble de la procédure est répété jusqu'a 5
fois. Lors de chaque répétition, c'est toute la procédure de pro-
grammation qui est effectuée depuis le début, et c'est pour cela
que la barre de voyant « saute ».

Si au bout de 5 tentatives, il n'a pas été possible de réussir une
seule mise a jour, les voyants affichent alors I'erreur selon la liste
ci-dessous. L'appareil / la platine de commande a besoin d'une ré-
paration. Veuillez envoyer, surtout dans ce cas, le contenu du fi-
chier de protocole « update.txt » enregistré sur la carte SD, ou la
joindre & l'appareil.

Normalement, une mise a jour de micrologiciel se fait en 70 se-
condes.



Numéro d'erreur

LED1 |LED2 | LED3 |LED4 | LEDS | /texte dans update.txt | Solutions et mesures de remédiation
sur carte SD
- 900 No SD-Card in- Insérer carte SD et redémarrer la mise a
serted jour du micrologiciel
Acti | t tégé I
901 SD-Card write ? |,ver e bouton de m(?de protégé §ur ‘e
303 c6té de la carte, et redémarrer la mise a
protect . . L
jour du micrologiciel
Insérer a nouveau la carte SD, et redé-
o marrer le micrologiciel.
2t 902 SD-Card init. failed ogicie o
En cas de multiples échecs, il s'agit d'un
probléme matériel, il faut donc réparer
2 903 SD-Card unfor- Formater la carte SD et redémarrer la
matted mise a jour du micrologiciel
Carte SD insérée défectueuse. D'abord,
904 SD-Card read remplacer la carte.
ool one | ow | o | on mpracer a ¢ - _
error Si toujours défectueuse aprés I'échange :
Réparation
Micro carte SD interne défectueuse :
203 203 203 ¥¥ | 905 PCB SD read error | _, )
Réparation
906 PCB SD write Micro carte SD interne défectueuse :
283 283 63 3 ) .
error Réparation
L Micro carte SD interne défectueuse :
I¥ ¥ It £ | 907 PCB SD init failed . )
Réparation
Erreur de lecture 12C FRAM interne :
I¥ ¥ It ¥ | 908 FRAM read error . .
Réparation
. Erreur d'écriture 12C FRAM interne : Ré-
I¥ ¥ ¥ It 909 FRAM write error .
paration
Erreur d'initialisation STM32 Flash : Ré-
¥ It ¥ | 910 Flash control busy .
paration
2 £t 911 Flash program Erreur de programmation STM32 Flash :
error Réparation
Lt Lt 912 Flash write protect | Mode protégé STM32 Flash : Réparation
Lt ¥t | 913 Flash timeout Timeout STM32 Flash : Réparation
I . Fichier de mise a jour invalide. Téléchar-
03 914 UPD file invalid N J
ger a nouveau
£ £ 915 UPD sec invalid Paragraphe incorrect dans le fichier de

type

mise a jour : Télécharger a nouveau

¥t : Voyant LED clignotant rapidement (env. 10Hz). Le voyant LED 1
est en bas ou a c6té du raccord enfichable de la platine de base.




Numéro d'erreur
ltexte

LED1 |LED2 |LED3 |LED4 | LED5 Solutions et mesures de remédiation
dans update.txt
sur carte SD
£ £t 916 UPD sec invalid Info de démarrage du fichier de mise a
start jour incorrecte : Télécharger a nouveau
2t 2 917 UPD sect invalid Info de longueur dans le fichier de mise a
len jour erronée : Télécharger a nouveau
Erreur des sommes de vérification dans
It Lt 918 UPD CRC error le fichier de mise a jour : Télécharger a
nouveau
Mauvaise version du fichier de mise &
919 UPD wrong ver- . ad aée, ersion du .C .e de mise &
203 203 sion jour : Télécharger un fichier correct pour
l'appareil adapté
. Fichier de mise & jour non trouvé sur la
¥t | 920 File not found . J\
carte SD : Copier a nouveau
Ix 308 921 App invalid Application invalide
922 App address inva- | Adresse de démarrage de l'application
lid invalide
Absence de fichier langue : Reprogram-
I¥ ¥ | 924 No language file mer avec un nouveau fichier de mise a
jour
. Absence de fichier langue : Reprogram-
925 Language magic L S
¥ 1t guag g mer avec un nouveau fichier de mise a
wrong .
jour
263 It ¥ | 926 Error mem alloc Erreur de sauvegarde : Réparation
Tt 203 ¥t 927 Assertion failed Erreur de logiciel : Réparation
Erreur inconnue : Contacter le support,
I¥ ¥ 928 Unknown error ur . upp

réparation

1% : Voyant LED clignotant rapidement (env. 10Hz). Le voyant LED 1
est en bas ou a c6té du raccord enfichable de la platine de base.




INDICATION

Entretien et maintenance

Mesures de maintenance requises

» Pour assurer un fonctionnement sans erreurs de I'appareil, un
entretien régulier est nécessaire !

» Avant d'envoyer l'appareil a la maintenance ou en réparation, em-
ballez le bloc d'alimentation seul dans le carton dans lequel il a été
livré. Si vous n'avez plus I'emballage original, emballez alors I'ap-
pareil de maniéere a assurer qu'il ne s'abime pas.

Effectuez au minimum réguliérement les travaux de maintenance
décrits ci-dessous, si
> l'appareil affiche les messages d'erreur suivants :

« Défaut encrassement » ou « Niveau indicateur bas »

» la derniere maintenance a été effectuée il y a 6 mois au plus

Description des taches de maintenance

Vous trouverez une description détaillée des travaux de maintenance
dans le Manuel d'entretien. Il ne s'agit ici que d'un apergu de la main-
tenance a effectuer. Concernant les autres consignes d'entretien,
veuillez vous référer au manuel d'entretien du Testomat® EVO TH.

Mesures de nettoyage

> Ne jamais utiliser de solvant organique pour le nettoyage de la
chambre de mesure ou d'autres piéces en plastique !

» Observez les directives de sécurité lors de la manipulation des
produits de nettoyage !

> Si la plage de mesure de I'appareil est dépassée sur une période
prolongée, cela peut aboutir & la formation d'un dép6t de matieres
teintées sur les fenétres d'observation. Ce dépét trés adhérent se
retire facilement avec de l'alcool a brdler.

Echanger l'indicateur

Remplacez l'indicateur comme suit :

» Ouvrez la porte inférieure du boftier en tirant sur le cété droit

» Dévissez le bouchon du flacon d'indicateur et retirez la bouteille
d'indicateur vide. Poursuivez en insérant la bouteille d'indicateur,
comme décrit au paragraphe Mise en service, et dans le para-
graphe suivant Réinitialisation du niveau de remplissage de l'indi-
cateur.




Entretien et maintenance

INDICATEUR
Remise a niveau

100%

68

Régler le niveau de remplissage de l'indicateur

Le niveau de remplissage de l'indicateur doit étre réglé lors du rem-

plissage de la bouteille de l'indicateur, ou, lors d'un échange, étre

réinitialisé.

» Sélectionnez le menu => Service =>Indicateur =>
Remise a niveau 100%

» En cliquant sur « OK », le niveau de remplissage actuel est remis
a 100 %.

» S'il ne faut réinitialiser que le niveau de remplissage, veuillez con-
firmer ce dernier en cliquant sur « OK »
ou.

» Modifiez la valeur du niveau de remplissage avec les touches flé-
chées, puis confirmez en cliquant sur « OK »,

Nettoyage de la chambre de mesure et des fe-

nétres

Intervalle de nettoyage : tous les trois mois

> Eteignez l'appareil ou appuyez sur la touche « Pause »

» Assurez-vous que la chambre de mesure est bien entierement
vidée.

» Fermez la vanne manuelle de la conduite annexe menant au Tes-
tomat® EVO TH.

» Déverrouillez la fermeture a genouillére, basculez la chambre de
mesure vers le haut, et retirez-la.

» Détachez les deux fixations des vitres et retirez les vitres afin de
les nettoyer.

> Retirez les dép6bts sur les vitres avec de l'alcool.

> Nettoyez la chambre de mesure avec de I'acide chlorhydrique a 10
%, puis rincez abondamment.

» Apres le nettoyage, replacez les vitres et fixez-les au moyen des
fixations

» Pensez a insérer les joints ronds et a vous assurer qu'ils soient
fermement insérés dans la rainure.

» En soulevant la chambre de mesure, replacez-la et verrouillez-la
au moyen de la fermeture a genouillére.

Nettoyage du boitier du filtre

Intervalle de nettoyage : tous les six mois

» Fermez la vanne manuelle de la conduite annexe menant au Tes-
tomat® EVO TH.

» Appuyez sur « Pause » et attendez jusqu'a ce que la mesure en
cours soit terminée.

» Vidangez les tuyaux du Testomat® EVO TH avec la fonction
«Rincage interne » en mode manuel.

» Mettez I'appareil hors tension.
» Détachez les raccordements des tuyaux sur le boitier du filtre.



Aiad

Respectez la protection
ESD ! Voir indication a
la page 8

> Retirez le raccord d'arrivée en le faisant tourner.

> Retirez le joint, le ressort et le filtre, et nettoyez-les.

> Retirez la baguette de fixation et retirez le régulateur de débit.
> Retirez le régulateur de débit.

> Nettoyez le boitier du filtre avec de I'eau ou de l'alcool, et remon-
tez-le.

» Veillez a insérer le tamis avec la pointe vers le bas !
> Appliquez les raccordements des tuyaux sur le boitier du filtre.

Respectez les consignes de maintenance

Un écoulement ou une fuite d'eau au niveau des joints peut engen-
drer des dommages sur les appareils !

Test d'étanchéité

Effectuez un contrble d'étanchéité avant d'entreprendre la premiére
analyse :

» Mettez l'appareil en pause.
» Remplissez la chambre de mesure en mode manuel

» Dosez l'indicateur a la main. Appuyez pour cela sur la touche
« Manuel » de la pompe de dosage.

» Contrblez les raccords et les joints pour vérifier la présence éven-
tuelle de fuites.

Remarques sur |'entretien

La surface de I'appareil n'est pas traitée. De ce fait, évitez les salis-
sures par l'indicateur, de I'huile ou de la graisse. Si des salissures
surviennent sur le boitier, nettoyez la surface avec de l'isopropane
(ne jamais utiliser un autre type de solvant).

Remplacement de la batterie tampon

Lorsque l'appareil est éteint, I'norloge interne fonctionne sur batterie
tampon lithium (type : CR2032) avec une durée de vie estimée a 10
ans. Aprés 10 ans, il est conseillé de la remplacer a titre préventif. Le
changement est cependant impératif si la tension est de <2.3V.

Pour remplacer la batterie, il vous faut
e Un tournevis cruciforme

o Une batterie de rechange CR 2032

Remplacez la batterie @ comme suit :
> Eteignez l'appareil et débranchez-le
» Ouvrez la porte supérieure du boftier



Entretien et maintenance

> Retirez les deux vis de fixation @ de la platine de commande en
haut et en bas de la platine de base

» Retirez la platine de commande

» A l'aide d'un outil non conducteur, pressez prudemment pour faire
sortir la batterie usagée de son support. Veillez a ne pas abimer la
platine avec les arétes tranchantes d'un tournevis.

» Insérez une batterie neuve
» Pour insérer la platine, procédez dans l'ordre inverse.

Remplacement des fusibles

Carte mére Fusibles de sécurité (interne)
Ces fusibles protegent le Testomat® EVO TH et les sorties d'une

c1 surcharge et d'un court-circuit. Tous les fusibles sont enfichables.
=50 Les fusibles principal F1 et F6 (4A MT), pour les sorties et |'apparell,

=

c2

DR1
R2610XKS

/s [0_O - | Se trouvent sur la carte mere.
~ o M4A D O 5
@ 5 Il'y a sur le bloc d'alimentation les quatre fusibles primaires et secon-
y | in daires F2 a F5 pour 24V, et 12V, 3,3V
F6 F1
Platine pour bloc d'alimentation 230V
24V 12VI3,3V
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F5

F4

F3

F2

Bloc alimentation multi-tension 100 — 240V

24V 12Vv/3,3V
Primaire F2:1 AIT F3:0,5 A/IT
Secondaire F4:2 AIT F5:2 AIT
]
A
) o[ o HEE
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Entretien et maintenance

Pl
Arad

Respectez la protection
ESD ! Voir indication a
la page 8

Echange

Si les 3 LED vertes de la carte mére ne sont pas allumées, cela signi-
fie qu'au moins un fusible est défectueux. La LED se trouve a coté de
l'alimentation électrique dont elle indique le statut. Vérifiez également
si (uniquement pour les appareils de 100 a 240 V) l'interrupteur de
réseau est allumé lorsque I'appareil est en marche.

Vous avez besoin de :
e Tournevis cruciforme
e Tournevis a téte plate

¢ Fusibles de remplacement

Suivez le protocole de recherche des erreurs, afin de trouver le fu-
sible défaillant.

Voyants LED verts
situés sur la carte
mere :

24V
12V

3.3V

Protocole de recherche des erreurs :

Etape Voyant LED / Lampes Action

Ouvrir I'appareil par le haut, et
l'allumer. Au moins un voyant
est-il allumé ?

Non — Etape 2
Oui — Etapes 5, 6

2 L'alimentation électrique fonc- | Non — Réparer
tionne-t-elle, et présente-elle | ouj — Etape 2a
une tension admissible entre
NetL?

2a La tension mesurée a I'étape | Oui — Etape 4

2 se retrouve-t-elle aussi
entrenetl?

Non — Etape 3
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Etape

Voyant LED / Lampes

Action

Fusible primaire F1 ou F6 sur
la carte mére est défectueux.

Débrancher I'appareil !

Retirer le couvercle du compartiment pour cables (tourne-
vis cruciforme).

Au moyen du tournevis cruciforme, faire tourner le cou-
vercle de sécurité, et le retirer).

Remplacer le fusible 4A

Replacer le couvercle de sécurité.

Lors de la mise en marche du Testomat, vérifier si les 3
voyants LED verts sont maintenant allumés, sinon repre-
nez a l'étape 1.

Les fusibles du bloc d'alimen-
tation sont défectueux.

Débrancher I'appareil !

Remplacez les deux vis de fixation du bloc d'alimentation
en haut et en bas de la carte mére.

Retirez le bloc d'alimentation.

Remplacez les fusibles F1, F2, F3 et F4.

Réinsérez le bloc d'alimentation.

Montez les deux vis de fixation

Lors de la mise en marche du Testomat, vérifier siles 3
voyants LED verts sont maintenant allumés, sinon repre-
nez a I'étape 1.

3,3V + 12V ne s'allument
pas

Débrancher I'appareil !

Remplacez les deux vis de fixation du bloc d'alimentation
en haut et en bas de la carte mére.

Retirez le bloc d'alimentation.

Remplacez les fusibles F3 (T1,6A) et F2 (T0,16A).
Réinsérez le bloc d'alimentation.

Montez les deux vis de fixation

Lors de la mise en marche du Testomat, vérifier si les 3
voyants LED verts sont maintenant allumés, sinon repre-
nez a l'étape 1.

24 V ne s'allume pas

Débrancher I'appareil !

Le fusible F4 se trouve sur la bordure supérieure du bloc
d'alimentation. Remplacez le fusible F4 (T2A).

Lors de la mise en marche du Testomat, vérifier si les 3
voyants LED sont allumés, sinon, il faut également rempla-
cer F2 (T0,315A) :

Remplacez les deux vis de fixation du bloc d'alimentation
en haut et en bas de la carte mére.

Retirez le bloc d'alimentation.

Remplacez le fusible F2 (T0,315A).

Réinsérez le bloc d'alimentation.

Montez les deux vis de fixation

Lors de la mise en marche du Testomat, vérifier si les 3
voyants LED verts sont maintenant allumés, sinon repre-
nez a l'étape 1.




Check-list Testomat® EVO TH

Chers clients, chers techniciens du service SAV,

Cette check-list ne peut remplacer votre expertise et votre savoir-faire dans la réparation des dysfonctionnements. Elle a pour but de vous aider a
diagnostiquer et rapporter les erreurs de maniére rapide et systématique. Cette liste n'est pas exhaustive. Nous vous serions reconnaissants pour
toute information que vous voudrez nous communiquer. Vous trouverez au dos de cette check-list nos Conditions générales d'utilisation.

Votre fabricant

Bloc 1 / Données relatives a I'appareil et a l'installation

Testomat® EVO

TH
Type d'installation Type d'appareil Réf. de I'appareil Type d'indicateur Version du logiciel Pompe n°
Bloc 2 / Message d'erreur et historique des erreurs veuillez cocher les cases correspondantes (X)

Qu'affiche I'historique des erreurs de votre appareil ?

(Texte de I'historique d'erreurs)

Un message d'erreur s'affiche-t-il sur I'écran ? Oui Non
par ex. « Pression eau faible » etc. (voir inst. bed. « messages
d'erreurs / Aide en cas de pannes »)

(Texte du message d'erreurs)

Bloc 3 / Vérification des fonctions et inspection visuelle veuillez cocher les cases correspondantes (X) éventuellement inscrire valeurs /

commentaires
L'appareil est-il branché sur une alimentation conforme a celle mentionnée Oui Non
sur la plague signalétique ?
Un message s'affiche-t-il sur I'écran ? Oui Non
Les 3 voyants LED verts indiquant les tensions sur la carte mére sont-ils allumés ? ~ Oui Non
Les voyants LED situés sur la platine de commande clignotent-ils ? Qui Non Quel voyant LED ?
La chambre de mesure et les flexibles conducteurs d'eau sont-ils étanches ? ~ Oui Non
La chambre de mesure est-elle propre et exempte de dépbts ? Oui Non
Est-ce que le type d'indicateur correct a été programmé ? Oui Non Type :
(TH 2025 => 0,25 a 2,5°dH = réglage usine)
La pression de I'eau est-elle dans la plage mentionnée (400 ml/min) ? Oui Non Pression de l'installation :
(Voir la plague signalétique de I'appareil)
Le tuyau d'évacuation est-il disposé de fagon a éviter les refoulements sur Qui Non
toute sa longueur ? (Pas d'« effet de siphon » !!)
Est-ce que le tuyau d'évacuation dégagé ? (Infection de micro-organismes etc.) Qui Non
Le temps/la quantité d'eau de ringcage sont-ils réglés de facon a mesurer Oui Non Temps de rincage :
I'eau fraiche ?
Les flexibles situés sur la pompe doseuse sont-ils exempts de bulles d'air ? Oui Non
(Actionner la pompe manuellement / effectuer une analyse manuelle)
EFFECTUER UNE ANALYSE (MANUELLE)
Lors du remplissage de la chambre de mesure, la colonne d'eau s'éléve-t- Qui Non
elle jusqu'au trou de trop-plein (5 mm en dessous du bord supérieur de la
chambre de mesure) ? Si la réponse est non : vérifier la pression de I'eau,
circulation de I'eau/régulateur de débit)
La pompe d'indicateur dose-t-elle correctement lors du déclenchement de Oui Non Nombre de courses de dosage :

I'analyse ? (la LED de la pompe s'allume !)

Aprés le processus de dosage, l'indicateur s'est-il correctement mélangé a Qui Non
I'eau dans la chambre de mesure ?
Vérifier 'agitateur ! =>Cf. Manuel d'entretien « Mode ajustement »

DONNEES PROGRAMMEES / CONDITIONS D'EXPLOITATION

Les valeurs limites ont-elles été programmées correctement ? (Au sein de la Oui Non Valeurs limites :
plage de mesure/correspondent aux limites de performance de l'installation ?)

L'appareil Testomat est-il constamment sous tension - hormis en cas de Oui Non
travaux de maintenance et cas d'urgence - ? (Mise hors tension temporaire
uniguement en appuyant sur les touches « PAUSE » ou I'entrée « Stop » !)

Vous trouverez des informations plus détaillées concernant les messages d'erreurs et les causes possibles de dysfonctionnements dans le mode
d'emploi au chapitre « Messages d'erreur/dépannage ».

Vous trouverez d'autres tests relatifs aux fonctions (par ex. détection du trop-plein et réglage de I'amplification => « Fonction spéciale mode ajus-
tement ») et des consignes de maintenance dans le manuel d'entretien.

L'expérience montre que les fonctions vérifiées (Bloc 3) fonctionnent normalement si vous avez répondu « oui » & toutes les questions. Nous re-
commandons de mener ces vérifications fondamentales lors de chaque inspection ou a chaque dysfonctionnement.




Réglages du Testomat® EVO TH

Attention !
Vos parametres peuvent étre effacés en cas de réparation. C'est pourquoi il convient d'exporter les paramétres de votre appareil
sur une carte SD avant d'envoyer l'appareil pour réparation a notre SAV. Aprés la réparation, il est possible de réimporter les ré-

glages.

Impulsion
Menu Réglage Intervalle
MODE FONCTIONNEMENT Durée:
Commande en fonction temps
Intervalle de quantité SORTIE AUX

Quantité et temps

Contact avant relance
Contact avant analyse

INTERVALLE Contact pendant analyse
Temps Avant & pendant analyse
Quantité Contact apres analyse

VOLUME INDICATEUR
Bouteille 500 ml
Bouteille 100 ml

TYPE INDICATEUR

Durée

SURV. PRESSION EAU
FAIBLE
Nombre

Type TH2005 FONCTION STOP

Type TH2025 Contact NF (normal fermé)
Type TH2100 Contact NO (normal ouvert)
Type TH2250

UNITE D'AFFICHAGE
Affichage °dH
Affichage °f

Affichage ppm CaCO3
Affichage mmol/l

VALEURS LIMITES

FONCTION WM
Contact NF (normal fermé)
Contact NO (normal ouvert)

ACQUITTEMENT EXTERNE
Contact NF (normal fermé)
Contact NO (normal ouvert)

VL 1: INTERFACE COURANT
VL 2: Type 0-20 mA
Type 4-20 mA

TEMPS DE RINCAGE
Ringage
Rincage supplement

COMPTEUR D'EAU

INTERFACE SERIEL
Vit. écriture

REGLAGES ECRAN LCD

Impulsion / 11 Luminosité

Impulsion / 2,5 | Contraste

Impulsion /5|

Impulsion /10 | FONCTION CARTE SD

Impulsion / 100 |
Impulsion / 500 |
Impulsion / 1000 |

FONCTION BOB
Fonction active

Enregist. res analyses
Enregist. mess. erreur
Import données basic
Export données basic

PERIODE ENTRETIEN
Intervalle

FONCTION VL1/VL2

Valeurs limites LANGAGE

2 points Deutsch

Plage English
Francais

Sortie VL1 Nederlands

Hystéresis VL1 Espagnol

Permanent Turkce

Impulsion

Intervalle

Durée:

Sortie VL2

Hystéresis VL2

Permanent




Pieces de rechange et accessoires

pour le Testomat® EVO TH
Réf. Régulateur de pression Réf. Piece de rechange appareil
40125 [Monture du régulateur / du filtre, compl. 31582 | Fusible GS-M 5x20E 4A MT
40120 |Monture du régulateur / du filtre 31655 |Fusible T2A (24V)
40129 |[Bouchon de régulateur T2000, compl. 12140 |Fusible T1,6A (12V/3,3V)
11225 | Noyau du régulateur de flux compl. 31622 |Fusible T0O,16A
11230 | Goupille de retenue 3x38 90 degrés 31585 |Fusible T0,315A
11217 |Tamis d'arrivée 19,5dx25 32383 | Carte mére cpl. 230 V
11218 |Ressort d'arrivée 32387 |Platine de commande cpl.
40121 |Raccord d'arrivée 32385 | Circuit imprimé cpl.
40153 |Raccord a vis G 1/4" -6 37734 |Presse-étoupe M16 x 1,5
40157 |Raccord a vis coudé G 1/8" 37735 | Ecrou pour presse-étoupe M16 x 1,5
Chambre de mesure 37736 |Bouchons d'obturation pour presse-

40173 |Vitre avec joint, T2000 étoupe
40170 | Vitre 30x3 31713 |Céble a bande plate et & 10 pdles, avec
40176 |Support de fenétre, abaiss. et. P. ferrite
33253 |Vis M3x40, A2, DIN 965 31656 | Jumper/pont de codage
40032 |Pince TL-17-201-52 40060 |Faisceau de cables 2V pour T2000
11203 |Bouchon 5,3dx5 PE nature 40062 |Faisceau de cables 2P pour T2000
40022 | Chambre de mesure T2000 cpl. 37320 |Carte SD standard 2 GB

Monture de la chambre de mesure 31999 |Batterie tampon au lithium CR2032
40029 |Monture de la chambre de mesure cpl. 32391 gﬁll%ci/ahmentatmn multi-tension 100V —
40050 i;itateur 32390 |Circuit d’alimentation 230V
40157 |Raccord vissé 3/8" -10, fagconné 32187 | Trappe de vidange
34620 |Valve électromagnétique, 2/2 voies, Piéces de r(_achange nécessz‘iires pourun

Testomat EVO TH fonctionnement de 2 a 3 ans
Pompe doseuse DosiCIip® 40173 |Vitre avec joint, T2000
270470 | Pompe doseuse DosiClip 11217 Tfelmis.d‘.arrivée 19,5dx25
40011 |Tuyau, asp., cpl. 40124 |Kit de joints T2000
40016 |Tuyau, pression, cpl.
40040 |Set de vannes
32046 |Couvercle CNH 45N
Raccord de flacon / dispositif d'aspi-
ration

40131 |Couvercle vissé av. Insertion T2000
40130 |Couvercle vissé GL32 - Trou
40135 |Applicateur pour vissage avec tuyau

d'aspiration




Accessoires

Indicateurs

Type Plage Quantité | Réf.
indicateur

TH2005 Dureté de I'eau 0,05 - 0,5°dH | 500 mi 152005
TH2005 Dureté de I'eau 0,05 - 0,5°dH 100 ml | 151005
TH2025 Dureté de I'eau 0,25 - 2,5°dH | 500 ml 152025
TH2025 Dureté de I'eau 0,25 - 2,5°dH | 100 ml 151025
TH2100 Dureté de I'eau 1,0 - 10,0°dH | 500 ml 152100
TH2100 Dureté de I'eau 1,0 - 10,0°dH | 100 mi 151100
TH2250 Dureté de l'eau 2,5 - 25,0°dH | 500 ml 152250
TH2250 Dureté de I'eau 2,5 - 25,0°dH | 100 mi 151250

Accessoires complémentaires

Réf. Désignation

040187 | Kit de raccordement : Robinet, tuyaux flexibles, piéces
de réduction

130010 | Petit dégazeur Type R pour appareils Testomat

270352 | Kit de maintenance avec régulateur de débit

270410 |Pompe de charge MepuClip

100490 | Carte Standard SD 2GByte T2000 / EVO TH

040123 |*) Kit de mise a niveau pour arrivée d'eau

270337 | Valise de maintenance T2000 Heyl

100491 | Carte SD WLAN 8GByte

*) Kit de mise a niveau pour arrivée d'eau, art. N° 040123

En cas d'utilisation de petits tuyaux de pression renforcés (par ex. en
cas d'installation existante), veuillez remplacer la fiche située sur le
boitier du régulateur/filtre par une prise pour le raccord rapide (non

fourni).

Vous trouverez un apercu général et a jour des accessoires dispo-
nibles dans notre programme de livraison.




Données techniques

Alimentation élec-
trique :

Puissance d'entrée :
max.

sans charge externe

Classe de protection :

Indice de protection :

Conformité :

Température ambiante :

Plage de mesure :

Alimentation électrique

pour I'utilisateur :

Tolérance de charge du

relais :

Interface de courant :

Interface carte SD :

WLAN/WIFI :

Dimensions :

Poids :

Divers :
Alimentation en eau

Pression opération-
nelle :

Arrivée d'eau :

Sortie d'eau :

Température de l'eau :

Propriétés de
I'eau d'analyse**

230 VAC ou 100 — 240 VAC
+ 10%, 50 - 60 Hz

Protection totale T4A, avec alimentation
électrique pour l'utilisateur

230V (100-240V) / 4A
230V (100-240V) / 1A

|
IP 44
EN 61326-1, EN 61010-1

Ce

10-40°C

Voir chapitre « Caractéristiques de perfor-
mances »

Alimentation électrique branchée sécurisée
par 4 A

DC : 8A pour 30V, ou 0,28A pour 250V
AC : 8A pour 415V

0/4 - 20 mA
Charge maximale 500 Ohm soit une ten-
sion de 10V, isolée électriquement

Pour les cartes SD et SDHC jusqu'a max.
32GByte, formatage FAT/ FAT32

En option avec carte SD WLAN/WIFI SD
dans Accesssoires

LxHxP =380x480x 280 mm
env. 9,0 kg

I'appareil est non volatile

1 a8 bar/1x10° 4 8x10° Pa
ou
0,3* a1 bar/ 0,3x10° & 1x10°Pa

(une fois corps du régulateur enlevé)

Tuyau de pression opaque de diamétre
extérieur 6/4x1 mm

Flexible opaque de diamétre intérieur
12 mm

10-40°C

pH >4
CO, <20 mgl/l

* En cas d'utilisation de Testomat® EVO TH & une pression en
amont de 0,3 bar, il est impératif de s'assurer qu'un débit d'au



moins 400 ml/min puisse s'écouler a travers la chambre de me-

sure.

** consulter également les conseils de la page 10

Dans un souci d'amélioration constante du produit, nous nous
réservons le droit de modifier I'appareil !

Nos manuels d'utilisation sont mis a jour régulierement. Si vous
avez une version ancienne (voir n. de la version au dos du ma-
nuel), vous trouverez la version actuelle sur notre page d'accueil
www.heyl.de sous la rubrique télécharger.

Option d'équipements

Pour le Testomat® EVO TH vous pouvez sélectionner les options

suivantes :

Option

Description

Alimentation électrique

230 VAC Alimentation électrique 230 V
100-240 VAC / s L
100-353 VDC Bloc d'alimentation a large spectre

Carte enfichable

Carte SD WiFi

Contrble de mesures sans cable via le
WiFi



http://www.heyl.de/

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité CE

Testomat® EVO TH

Analyseur en ligne automatique du titre hydrotimétrique total/résiduel
(dureté de I'eau)

Pour le produit designe ci-apres :

Nous confirmons par la présente que cet appareil est conforme aux principales exigences
en matiere de sécurité définies par les directives européennes relatives au rapprochement
des |égislations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique

(2014/30/EU) et concernant le matériel électrique destiné a étre employé dans certaines
limites de tension (2014/35/EU).

La présente déclaration s’applique a tous les exemplaires fabriqués d’aprés la
documentation technique ci-jointe (qui est partie intégrante de la présente déclaration).

Les normes suivantes ont été utilisées pour I'évaluation du produit :

EN 61326-1 Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences
relatives a la CEM

EN 61010-1 Regles de sécurité pour appareils électriques de mesure, de régulation et de
laboratoire

Le fabricant est responsable de cette declaration

GEBRUDER HEYL
Analysentechnik GmbH & Co. KG
OrleansstraBe 75b
31135 Hildesheim (Allemagne)

représenté par

VIR

Jofg-Tilman Heyl Hildesheim, le 20.04.2016
Président Directeur Général
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Homologation NRTL
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ZERTIFIKAT - CERTIFICATE -

Homologation NRTL

Valable pour les appareils avec bloc d'alimentation a large spectre
100 - 240 V.

&

CERTIFICATE

No. U8 16 12 94434 003

Holder of Certificate:

Production
Facility(ies):

Certification Mark:

Product:
Model(s):

Parameters:

Tested
according to:

Gebriider Heyl Analysentechnik
GmbH & Co. KG

Orleansstr. 75b

31135 Hildesheim

GERMANY

94434

Measuring appliances

Testomat EVO TH

Rated voltage: 100 - 240 VAC
Rated frequency: 50/60 Hz
Rated current: max. 4 A

UL 61010-1:2012/R:2015-07
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1:2012 + UPD No. 1:2015-07

The product was voluntarily tested according to the relevant safety requirements noted above. It
can be marked with the certification mark above. The mark must not be altered in any way. This
product certification system operated by TUV SUD America Inc. most closely resembles system
3 as defined in ISO/IEC 17067. Certification is based on the TUV SUD "Testing and Certification
Regulations". TUV SUD America Inc. is an OSHA recognized NRTL and a Standards Council of
Canada accredited certification body.

Test report no.:

Date, 2017-01-23
Page 1 of 1

028-713074148-000

TUV SUD AMERICA INC. « 10 Centennial Drive © Peabody MA 01960 USA ¢ www.TUVamerica.com
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Homologation TUV

Homologation TUV

Valable pour les appareils avec bloc d'alimentation a large spectre
100 - 240 V.

C E R T I F I C A T E Product Service

No. 2116 1294434 001

Holder of Certificate: Gebriider Heyl Analysentechnik
GmbH & Co. KG

Orleansstr. 75b
31135 Hildesheim
GERMANY

Production 94434
Facility(ies):

Certification Mark:

tuv-sud.com/
\___ps-cert
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Product: Measuring appliances
Model(s): Testomat EVO TH
Parameters: Rated voltage: 100 - 240 VAC
Rated frequency: 50 /60 Hz
L Rated current; max. 4 A

=%
o o

Tested according to: EN61010-1:2010

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The
certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the
certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate
to third parties. See also notes overleaf.

Test report no.: 028-713074148-000

Valid until: 2021-12-06

Date, 2017-01-23
Page 1 of 1

ZERTIFIKAT © CERTIFICATE &

A1/04.11

TUV SUD Product Service GmbH - Zertifizierstelle - RidlerstraBe 65 - 80339 Miinchen - Germany TOV

Q0
N






Gebriider Heyl

Analysentechnik GmbH & Co. KG
Orleansstra3e 75b

D 31135 Hildesheim

www.heyl.de

Scannez le code et
retrouvez-nous sur notre site Internet !

Lennrech

Warer Trearmenr Solurions

info@lenntech.com  Tel. +31-152-610-900
www.lenntech.com Fax. +31-152-616-289

Testomat_EVO_TH_FR_180418.docx



